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ENGLIS

A\ CAUTION FOR PROFESSIONAL DENTAL USE IN RECOMMENDED
INDICATIONS ONLY

1. PRODUCT DESCRIPTION ! ) )
Ceramir® Crown & Bridge is a permanent, radiopaque, bioceramic
luting cement. The main component in the powder is calcium aluminate
and’in the liquid, water. The cement, which hardens as a result of a
chemical reaction, is self-setting. In Ceramir Crown & Bridge QuikMix,
the powder is supplied separately in a jar and the liquid is supplied in a
drop bottle. The minimum net mass of powder is 15g and the minimum
net volume of liquid is 10 g (9 ml).

ACCESSORIES: o X

A scoop for g_owdey dosing is included with powder
A non-absorbing mixing pad

A plastic spatula for cement mixing

2. INDICATIONS FOR USE '
Ceramir Crown & Bridge is intended for permanent cementation of:
Metal and porcelain fused to metal crowns and bridges

Gold inlays and onlays

Cast or prefabricated metal posts R .
High-strength ceramic crowns and bridges suitable for conventional
cementation (e. g. zirconia, alumina, and lithium disilicate)

Contraindications .
* Do not use as a direct pulp-cappin:
to the pulp, use accepted standar

Precautions . . i . .

« Ceramir Crown & Bndge contains polyacrylic acid, which may be
imitating fo eyes and skin. Avoid contact with eyes. In case of skin
contact, rinse with plenty of water. In case of contact with eyes, rinse
immediately with plenty of water and seek medical care.

Do not use on patients with known allergy to polyacrylic acid. In rare
cases, the product may cause sensitivity to some persons. If such
reactions are observed, discontinue the use of the product and
consult a physician.

3. STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

/\ ATTENTION DO NOT USE ANY PRE-TREATMENT AGENTS, E.G. SILANES,
PRIMERS OR BONDING AGENTS WHEN CEMENTING WITH CERAMIR CROWN
& BRIDGE. USE OF ANY SUCH PRE-TREATMENTS MAY COMPROMISE THE
BONDING TO THE CEMENT

3.1 Tooth preparation .

* Remove the temporary restoration and cement.

« If needed, clean the footh using pumice or prophy paste
with or without fluoride).

* Rinse with water. . .

« Air dry gently with oil free air or cotton pellets. Do not desiccate.

« Isolate the site with cotton rolls.

3.2 Preparation of the restoration

Lithium Disilicate

Etch with HF acid according to manufacturer's instructions. Do not
use any pre-treatment agents, e.g. silanes, primers or bonding agents.

All other restorations .

Do not use any pre-freatment agents, e.g. silanes, primers or bondin
agents when cementing with Ceramir Crown & Bridge. Use of any sucl
pre-treatments will destroy the bond between cement and restoration.

3.3 Pulp protection .
« If pulp protfection is required, use accepted standard clinical procedures.

agent. In case of close proximity
clinical procedures.

3.4 Powder-liquid dispensing and mixin

The standard powder to liquid ratio is 1.8/1.0 ?W/W) (1 level scoop of

powder to 2 drops of liquid). Mixing pad type: Non-absorbing mixing

pad orglassslab X

« Dispense the desired number of level powder scoops, using the
scoop provided, onto a mixing pad/slab. .

Hold the liquid bottle vertically and squeeze gently o dispense

liquid (2 drogs Per powder s_cgo\p)A For more consistent results,

make sure that there is no air in the nozzle while dispensing e.g. by

discarding the first drop or gently shaking the bottle while Upside down.

Close boftles immediately after use. i

Add all the powder to the liquid using cglosnc spatula.

Mix to a homogenous paste (maximum 30 seconds).

Working and seHin% times
S

* Working time (from Start of mixing) at 23°C/73°F: 2 minutes.

« Setting time (from end of mixin: ?:3 o 8 minutes.

NOTE: ROOM TEMPERATURES ABOVE 23°C/73°F WILL ACCELERATE SETTING
AND REDUCE WORKING TIME. WORKING TIME CAN BE LENGTHENED BY

USING REFRIGERATED COMPONENTS OR BY MIXING ON A COLD GLASS SLAB.

3.7 Luting and finishing .
« Load the mixed cement into the crown. X
Seat the restoration and stabilize it under pressure, to avoid any
movements, until the cement reaches a rubber-like consistency
approx. 2 min).

emove excess material when the cement has reached the
rubber-like conswsfencx
Keep the restoration stabilized for an additional 4 minutes.
Check the area around the margins of the resforation (especially
the gingival sulcus) and remove any remaining cement.
Advise The patient not to load their restoration for the first hour
after cementation.

STORAGE AND SHELF LIFE

Keep Ceramir Crown & Bridge QuikMix at temperatures

between 4°C/39°F and 25°C/77°F.

Store with jar caps securely tightened and away from high humidity.
Do not use Ceramir Crown & Bridge QuikMix after the expiry date.

Warranty ) )
Doxa Dental AB warrants that the Product will be free from defects in
material and manufacture. This warranty shall (i) only apply within the
Product’s shelf life/expiry date (the “Warranty Period”) and (i) further only
if the Product has been used strictly in accordance with these Instructions
for Use. DOXA DENTAL AB MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR
IMPLIED, REGARDING THE PRODUCT, INCLUDING ANY IMPLIED R

OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-
IN- FRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. Users are responsible
for determining the suitability of the Product for their application.

Limitation of Liability . )
If this Product is found defective within the Warranty Period, your exclusive
remedy and Doxa Dental AB's sole obligation and liability shall be the
repair or replacement of the Doxa Denfal AB Product. EXCEPT WHERE
PROHIBITED BY LAW, DOXA DENTAL AB WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS
ARISING FROM THE PRODUCT, WHETHER DIRECT, INDIRECT,
NTAL OR CONSEQUENTIAL INCLUDING LOSS OF
SS OF THE THEORY ASSERTED, INCLUDING WARRANTY,
BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY.

Trademarks
Ceramir®is a frademark of Doxa Dental AB.
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/A\WARNUNG NUR FUR FACHGERECHTE VERWENDUNG IM DENTALBEREICH
ENTSPRECHEND DEN EMPFEHLUNGEN

1. PRODUKTBESCHREIBUNG ) )

Ceramir® Crown & Bridge ist ein dauerhafter, réntgensichtbarer,
biokeramischer Befestigungszement. Die Hauptkomponente im Pulver ist
Calciumaluminat und Wasser in der FlUssigkeit. Der Zement, der infolge
einer chemischen Reaktion aushdrtet, ist selbstabbindend. Im Ceramir
Crown & Bridge QuikMix wird ein Pulver in einem separafen GefdB
und die FlUssigkeit in einer Tropfdosierflasche geliefert.  Die minimale
Nettomasse des Pulvers betrogi‘ 15 g und das minimale Nettovolumen

der FlUssigkeit betragt 10 g (9 ml)

ZUBEHOR:

Ein Portionierer fUr die Dosierung des Pulvers liegt dem Pulver bei
Eine nicht absorbierende Mischplatte

Ein Plastikspatel zum Anmischen des Zements

2. GEBRAUCHSHINWEISE ) ,

Ceramir Crown & Bridge kann fur die dauerhafte Zementierung

folgender Elemente verwendet werden: . .

* Metall und Porzellan, die auf Metallkronen und -bricken fixiert werden

* Goldinlays und -onlays K 3

* Gegossene oder vorgefertigte Metallstifte .

« Hochfeste Keramikkronen und -bricken, die fUr die konventionelle
Zementierung (z. B. Zirkonia, Alumina und Lithium-Disilikat) geeignet sind

Ge\?enunzeig_en . ) .

« Verwenden Sie das Produkt nicht zur direkten Uberkoppun%
der Pulpa. Wenn der zu behandelnde Bereich nah an der Zahnpulpa
liegt, verwenden Sie bewdhrte klinische Standardverfahren.

VorsichtsmaBnahmen . . o

e Ceramir Crown & Bridge enthdlt Polyacrylséure, die die Augen
oder die Haut reizen kann. Ber(t ru_n? mit den Augen vermeiden. Bei
BerUhrung mit der Haut sofort mit viel Wasser abspulen. Bei BerGhrung
mif den Augen sofort mit viel Wasser ausspUlen und einen Arzt aufsuchen.
Nicht bei Patienten anwenden, die allergisch auf PolyacrylsGure
reagieren. In seltenen Fdllen kann das Produkt bei einigen Personen
zu erhohter Empfindlichkeit fOhren. Wenn solche™ Reaktionen
beobachtet werden, brechen Sie die Verwendung des Produkts ab
und wenden Sie sich an einen Arzt.

3. ANWEISUNGSSCHRITTE

/\ACHTUNG VERWENDEN SIE KEINE MITTEL FUR DIE VORBEHANDLUNG, WIE
SILANE, GRUNDIERMITTEL ODER BINDEMITTEL, WENN SIE MIT CERAMIR
CROWN & BRIDGE ZEMENTIEREN. DIE VERWENDUNG SOLCHER MITTEL FUR
DIE VORBEHANDLUNG KANN DIE HAFTUNG DES ZEMENTS BEEINTRACHTIGEN

3.1 Vorbereitung des Zahns
« Entfernen Sie dié provisorische Fillung und den Zement. o
Bei Bedarf den Zahn mithilfe von Bims- oder Prophylaxepaste reinigen
mit oder ohne Flyorid).
it Wasser ausspUlen. X
Vorsichtig mit Olfreier Luft oder Baumwollpresslingen antrocknen.
Nicht austrocknen. . .
Isolieren Sie die Mundseite mit Watterollen.

3.2 Vorbereitung der Restauration

Lithiumdisilikat
GemdB den Anweisungen des Herstellers mit FlusssGure abdtzen.
Verwenden Sie keine Mittel fUr die Vorbehandlung, wie Silane,

Grundiermittel oder Bindemittel.

Alle Gbrigen Restaurationen o
Verwenden Sie keine Mittel fUr die Vorbehandlung, wie Silane,
Grundiermittel oder Bindemittel, wenn Sie mit Ceramir Crown & Bridge
zementieren. Die Verwendung solcher Mittel fUr die Vorbehandlung
zerstort die Haftung zwischen dem Zement und der Restauration.

3.3 Schuiz der Pulpa o .
« Falls ein Schutz der Pulpa erforderlich ist, verwenden Sie bewdhrte
klinische Standardverfahren.

3.4 Dosierung und Mischung von Pulver und Flussigkeit
Das Standardverhdiltnis von Pulver zu Fllssigkeit ist 1,8/1,0 Mdssenprozent
H gestrichener Portionierer Pulver zu 2~ Tropfen FlUssigkeit). Art der
ischplatte: Nicht absorbierende Mischplatte oder Glasplatte
» Dosieren Sie die gewUnschte Anzahl gestrichener Portionierer Pulver
mit dem mitgelieferfen Portionierer auf eine Mischplatte. .
Halten Sie die Flasche mit der FlUssigkeit senkrecht und dricken Sie
diese leicht, um die FIussnEgkeﬁ zu dosieren (2 Tropfen je Portion Pulver Achten
Sie fur gleichbleibende Ergebnisse darauf, dass sich wdhrend der Dosierung
keine LUt in der Spitze befindet, indem Sie z. B. den ersten Tropfen entfemen
oder die Fasche mit der Offnung nach unfen sanft schitteln.
SchlieBen Sie die Flaschen unmittelbar nach der Verwendung,
FUgen Sie das gesamte Pulver mit dem Plastikspatel zur F\Ussw‘%keit hinzu.
Mischen Sie eine homogene Paste (maximal 30 Sekundenlang).

Verarbeitungs- und Abbindezeit .
» Verarbeitungszeit (ab dem Mischen) bei 23 °C: 2 Minuten.
* Abbindezeif gm Anschluss ans Mischen): 3 bis 8 Minuten.

1S: RAUMTEMPERATUREN UBER 23 °C BESCHLEUNIGEN DAS ABBINDEN
UND YERRINGERN DIE VERARBEITUNGSZEIT, DIE VERARBEITUNGSZEIT KANN
VERLANGERT WERDEN, INDEM GEKUHLTE KOMPONENTEN VERWENDET
WERDEN ODER INDEM AUF EINER KALTEN GLASPLATTE GEMISCHT WIRD.

3.7 _I_iefes_hgl)n? und Nachbearbeitung

» Fillen Sie'die Zementmischung in die Krone.

« Platzieren Sie die Restaurafion und stabilisieren Sie diese unter
Druck, um jegliche Bewegungen zu vermeiden, bis der Zement eine
kautschukahnliche Konsisfenz erreicht hat (circa 2 Minuten). )

» Entfernen Sie Uberschissiges Material, wenn der Zement die

ummiartige Konsistenz erreicht hat.

« Stabilisieren Sie die Restauration fir weitere 4 Minuten. |

« Uberprifen Sie den Bereich um die Restaurationsrdnder (insbesondere
bei der Zahnfleischtasche) und entfernen Sie restlichen Zement.

« Weisen Sie den Patienten an, die Restauration in der ersten Stunde
nach der Zementierung nicht zu belasten.

5. AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEIT

* Bewahren Sie Ceramir Crown & Bridge QuikMix bei einer Temperatur
zwischen 4 °C und 25 °C auf,

* Bewahren Sie das Produkt mit fest geschlossenem Deckel auf und
schitzen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit,

« Verwenden Sie Ceramir Crown & Bridge QuikMix nach Ablauf des

Verfallsdatums nicht mehr.
@ Pulver

Handelsmarken
Ceramir® ist eine Handelmarke von Doxa Dental AB.
Datum der letzten Uberarbeitung: 2016-10-14
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FRANCAIS

/\ MISE EN GARDE POUR USAGE DENTAIRE PROFESSIONNEL DANS LE
CADRE DES INDICATIONS RECOMMANDEES UNIQUEMENT

1. DESCRIPTION DU PRODUIT L

Ceramir® Crown & Bridge est un ciment de scellement biocéramique,
permanent radio-opaque. La poudre est principalement constituée de
calcium alumine et le liquide d'eau. Ce ciment dentaire, qui se durcit
syite & une réaction chimique, possede des caractéristiques d'auto-
sédimentation. Dans Ceramir Brown & Bridge QuikMix, la poudre est
conditionnée séparément dans un bocal ef’le liquide est conditionné
dans un flacon compte-gouttes. La masse nette minimum de poudre
est de 15 g et le volume net minimum de liquide est de 10 G (9 ml).

ACCESSOIRES: ,
Une mesure est fournie pour le dosage (1:19 la poudre

Une plaque de mélange non absorbante .
Une spatule en plastique pour le malaxage du ciment

2. INDICATIONS D’EMPLOI

Ceramir Crown & Bridge est indiqué pour le scellement permanent:

« De couronnes et bridges en métal et porcelaine fondue sur métal

D'inlays et onlays en or o B

» De tiges metaliques préfabriquées ou moulées .

* De couronnes et bridges en ce_ramque haute résistance compatibles
avec le scellement conventionnel (par ex. zircone (dioxyde de
zirconium), disilicate de lithium et alumine (oxyde d'aluminium))

Contre-indications ) . .

* Ne pas utiliser comme coiffage direct de la pulpe dentaire. En cas
d'application & proximité de Ia pulpe dentaire, utiliser les procédures
cliniques standard admises.

Précautions d’emploi i : i .

* Ceramir Crown & Bridge contient dg |'acide polyacrylique qui peut
étre irritant pour les ¥eu>< et la peau. Eviter tout contact avec les yeux.
En cas de contact avec la peau, rincer abondamment a 'eau
claire. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment a I'eau
claire et consulter un médecin. R

Ne pas utiliser sur desdpcﬂenfs ayant des allergies connues & I'acide
polyc que. Dans de rares cas, ce produif peut provoquer une
sensibilité chez certaines personnes. Si une tfelle réaction vient a se
produire, interrompre I'utilisation du produit et consulter un médecin.

3. INSTRUCTIONS A SUIVRE PAS-A-PAS

/\ ATTENTION N'UTILISER AUCUN AGENT DE PRE-TRAITEMENT, PAR EX.
SILANES, APPRET OU LIANT), POUR EFFECTUER UN SCELLEMENT AVEC
CERAMIR CROWN & BRIDGE. L'UTILISATION DE L'UN DE CES PRE-
TRAITEMENTS PEUT COMPROMETTRE D' ADHESION DU CIMENT.

3.1 Préparation de la dent )

* Enlever la restauration et le ciment femporaires.

« Nettoyer la dent a I'aide d'une pate a base de pierre ponce ou
d'une pate prophylactique (avec ou sans fluorure), le cas échéant.

Rincer g 'eau. = . .

Sécher a I'air (I'air doit étre exempt d'huile), ou avec des boules de

cotfon. Ne pas dessécher. X

Isoler avec des rouleaux de coton hydrophile.

3.2 Préparation de la restauration

Disilicate de lithivum ) ) )
Mordancer avec de I'acide HF selon les instructions du fabricant.
N'utiliser aucun agent de pré-traitement (silanes, apprét ou liant).

Toutes les autres restaurations ’ N X

N'utiiser aucun agent de pré-fraitement (slanes, apprét ou liant) pour
effectuer un scellement avec Ceramir Crown & Bridge. L'utilisation d'un pré-
traitement de ce type détruira I'adhésion entre le ciment et la restauration.

3.3 Protection de la pulge ) ) "
* En cas de protection obligatoire de la pulpe dentaire, utiliser les
procédures cliniques standard admises.

3.4 Préparation et malaxage du mélange poudre-liquide
La proportion standard poudre/liquide est de”1,8/1,0 (poldS/pOldS'J'\
mesure rase de poudre pour 2 gouttes de hquldel. Type de plaque de
mélange : Une plaque de mélange non absorbante ou _;t),\oque de verre
* Verser le nombre de mesures rases de poudre souhaité, en utilisant la
mesure fournie, uniquement sur une plagque de mélange.

Maintenir le flacon de hc‘uwde a la verticale et presser délicatement pour
faire sortirle liquide (2 gouttes par mesure de pou_dre). Pour des résultats plus
uniformes, vérifier que le compte-goutte ne contienf pas d'air, par exemple
en éliminant la premiere goutte ou en ne secouant le flacon délicatement
que lorsque le compte-gouttes est diigé vers le bas.

Refermer les flacons immédiatement apres utilisation. X
Intégrer foute la poudre dans le liquide & I'aide d'une spatule en plastique.
Malaxer jusqu'a obtention d'une pate homogene (maximum 30 secondes).

Temps d'élaboration et de durcissement . .

» Temps d'élaboration (a partir du debut du malaxage) & 23 °C : 2 minutes.
¢ Temps de durcissement (a partir de la fin du malaxgge) : 3 a8 minutes.
REMARQUE : POUR UNE TEMPERATURE AMBIANTE SUPERIEURE °C,
LE DURCISSEMENT DU CIMENT DENTAIRE EST PLUS RAPIDE, REDUISANT
AINSI LE TEMPS D'ELABORATION. LE TEMPS D'ELABORATION PEUT ETRE
RALLONGE EN UTILISANT DES COMPOSANTS REFRIGERES OU EN LES
MALAXANT SUR UNE PLAQUE DE VERRE FROIDE.

3.7 Scellement et finition

* Charger le ciment préparé dans la couronne.

Placer, la restauration dentaire et la stabiliser en appuyant dessus
pour_éviter fout mouvement, jusqu'a ce que le ciment ait une
consistance caoutchouteuse (environ 2 min). . .
Enlever I'excédent de matiere lorsque le ciment dentaire a afteint
une consistance caoutchouteuse. "

Maintenir la restauration dentaire en position stable pendant 4
minutes supplémentaires. . . o

Veérifier la zone autour de la restauration dentaire (particuliérement le
sulcus %mglvalj et enlever fout excédent de ciment. X
Conselller au patient de ne pas appuyer sur la restauration dans
I'heure suivant le scellement.

STOCKAGE ET CONSERVATION ) _
Conserver Ceramir Crown & Bridge QuikMix & une température comprise
entre 4°C et 25°C. N X
Refermer soigneusement les flacons et les conserver & I'abri d'une
humidité importante. X o R

Ne pas utiliser Ceramir Crown & Bridge QuikMix apres la date
d'expiration.

Marques commerciales :
Ceramir® est une marque commerciale de Doxa Dental AB.

Demiére révision : 2016-10-14
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ITALIANO

A\ ATTENZIONE PER USO PROFESSIONALE DENTISTICO ESCLUSIVAMENTE
NELLE INDICAZIONI RACCOMANDATE

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO . )
Ceramir® Crown & Bridge € un cemento di fissaggio bioceramico,
radiopaco e permanente. || componente principale nella polvere &
I'alluminato di calcio, nel liquido ¢ I'acqua. Il cemento che _ siindurisce in
segqm auynareazione chimica, & autopolimerizzante. Con Ceramir Crown
& Bridge QuikMix la polvere viene formnita separatamente in un vasetto e il
liquidoin una bottiglia contagocce. La massa netta minima della polvere
edi 15 g e il volume netto minimo del liquido & paria 10 g (9 mli).

ACCESSORI: o . X

con la polvere & incluso un misurino per il dosaggio

un blocchetto da miscelazione non assorbente

una spatola di plastica per la miscelazione del cemento

2. INFORMAZIONI PER L'USO _

Ceramir Crown & Bridge e indicato per il ﬂssogg_lo permanente di:

« metallo e porcellana fusi su corone e ponti di metallo

inlay e onlay d'oro L

pilastri di metallo fusi o prefabbricati . X . X X

« corone e ponti di ceramica alfamente resistenti adatti al fissaggio
fradizionale (ad esempio zirconia, allumina e disilicato di litio)

Controindicazioni - : )

« Da non utilizzare come agente di incapucciamento pulpare diretto.
In caso di vicinanza dlla polpa, adottare procedure cliniche
standard accettate.

Precauzioni

« Ceramir Crown & Bridge contiene acido poliacrilico, che potrebbe
irtare la pelle e gli occhi. Evitare il contatto con gli occhi. In caso
di contatfo cutaneo, sciacquare con abbondante acqua corrente.
In caso di contatto oculare, sciacquare immediatamente con
abbondante acqua corrente e rivolgersi a un medico.

Da non usarsi in pazienti con oHe_r%iq nota all'acido poliacrilico. In rari
casi, il prodotto pud causare sensibilita in alcune persone. In presenza di
simili reazioni, inferompere I'uso del prodotto e rivolgersi a un medico.

3. ISTRUZIONI DETTAGLIATE

/\ATTENZIONE NON UTILIZZARE ALCUN AGENTE DI PRE-TRATTAMENTO,
AD ES. SILANI, PRIMER O AGENTI LEGANTI DURANTE LA CEMENTAZIONE
CON CERAMIC CROWN & BRIDGE. L'USO DI TALI PRE-TRATTAMENTI

POTREBBE COMPROMETTERE L'ADESIONE DEL CEMENTO.

3.1 Preparazione del dente X

* Rimuovere il restauro e il cemento temporanei.

* Se necessario, pulire il dente con pasta pomice o per profilassi (con
o senza fluoruro).

Sciacquare con acqua. .

Asciugare delicatamente con aria compressa priva di olio o pellet di
cotone. Non essiccare. |

Isolare il sito con rotoli di cotone.

3.2 Preparazione del restauro
Disilicato di litio ) o
Mordenzare con acido HF in base alle istruzioni del produttore. Non

utilizzare alcun agente di pre-tfrattamento, ad esempio silani, primer o
agenti leganti.

Tutti gli altri restauri ‘ .

Non dliizzare alcun agente di pre-frattamento, ad esempio silani, primer
o agenti leganti durante la cementazione con Ceramir Crown & Bridge.
L'uso di tali pre-trattamentiimpedirebbe I'adesione tra cemento e restauro.

3.3 Protezione della polpa .
* Se érichiesta la protezione della polpa, adottare procedure cliniche
standard accettate.

3.4 Dispensare e miscelare polvere e liquido

La proporzione standard tra polvere e liquido € di 1.8/1.0 _(g/p] (per 1
misurino raso di polvere versare 2 gocce di liquido). Tipo di blocchetto
da miscelazione: un blocchetto da miscelazione non assorbente o
lastra dl vetro . o - .
« Distribuire il numero desiderato di misurini rasi di polvere, utilizzando il

orzionatore fornito, su una lastra/blocchetto da miscelazione.

« Tenere verticalmente la bottiglia delliquido € premere delicatamente
per erogare il liquido (2 gocce per ogni misuratore di polvere). Per
risultati ottimali, accertarsi che non vi sia dell’aria nell’'ugello mentre
si dispensa il liquido gettando ad es. la prima goccia o agitando
delicatamente la botfiglia quando e ccéf;ovo\to.__
Chiudere immediatamente le bottiglie dopo I'utilizzo. X X
Aggiungere tutta la polvere al liquido utilizzando |a spatola di plastica.
Miscelare fino a ottenere una pasta omogenea (massimo 30 secondi).

Tempi di lavorazione e di indurimento . o
« Tempo dilavorazione ga partire dall'inizio della miscelazione) a 23°C: 2 minuti.
* Tempo di indurimento (a partire dal termine della miscelazione): da

3 a8 minuti.
NOTA: TEMPERATURE AMBIENTE SUPERIORI A 23°C ACCELERANO | TEMPI
DI INDURIMENTO E RIDUCONO | TEMPI DI LAVORAZIONE. | TEMPI DI
LAVORAZIONE POSSONO ESSERE PROLUNGATI UTILIZZANDO COMPONENTI
REFRIGERATI O MISCELANDO SU UNA LASTRA DI VETRO FREDDA.

3.7 Fissaggio e finitura

« Versare ifcemento miscelato nella corona.

Posizionare il restauro e stabilizzarlo tenendolo premuto, per evitare
qualsiasi movimento, fino a quando il cemento raggiunge una
consistenza gommosa (circa 2 minuti). i
Togliere il materiale in eccesso quando il cemento ha raggiunto la
consistenza ?ommosc. .

Mantenere ilrestauro stabilizzato per alfri 4 minufi.

Verificare I'area attorno ai margini del restauro (soprattutto il solco
gengivale) e togliere I'eventuale cemento rimasto.

Segnalare al paziente che deve evitare carichi sul restauro nella
prima ora dopo la cementazione.

. CONSERVAZIONE E PERIODO DI VALIDITA
Mantenere Ceramir Crown & Bridge QuikMix a temperatura
ambiente tra i 4°C e i 25°

Conservare coni tappi dei vasettiben chiusie lontano dal'eccessiva umiditd.

e en o

Non utilizzare Ceramir Crown & Bridge QuikMix dopo la data di scadenza.
Marchi registrati

ramir® € Un marchio registrato di Doxa Dental AB.
Data dell'ultima revisione: 2016-10-14
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/A\PRECAUCION SOLO PARA USO DENTAL PROFESIONAL Y UNICAMENTE
EN LAS INDICACIONES RECOMENDADAS

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Ceramir® Crown & Bridge es un material de fijacién biocerdmico,
permanente y radiopaco. El principal componente del polvo es el
aluminato de calcio y el del liquido el agua. El cemento, que endurece
como resultado de una reaccion quimica, es de autofraguado. En Ceramir
Crown & Bridge QuikMix, el polvo se suministra por separado en un frasco
y el liquido se suministra en una botella cuentagotas. La masa neta minima
del polvo es 15 gy el volumen nefo minimo defliquido es 10 g (9 ml).

ACCESORIOS: o

Con el polvo se incluye una cuchara de dosificaciéon del polvo
Una amohadilla no absorbente para la mezcla

Una espdatula de pldéstico para la mezcla del cemento

2. INDICACIONES DE USO 3

Ceramir Crown & Bridge estd indicado para la cementacion permanente de:
« Coronas y puentes de metal y porcelana fundida sobre metal
Incrustaciones de oro infracoronarias y extracoronarias

Postes metdlicos fundidos o prefabricados o

Coronas y puentes de ceramica de alta resistencia indicados para la
cementacion convencional (por ejemplo, didxido de zrconio,
diéxido de aluminio y disilicato de Imo&

Contraindicaciones . X

* No debe utilizarse como agente de recubrimiento directo de la
pulpa dentaria. En caso de que enfre en contacto con la pulpa,
deben seguirse los procedimientos clinicos estandar.

Precauciones . . - o

« Ceramir Crown & Bridge contiene dcido poliacrilico, que puede
l:)rov_ocor iritacion en los ojos y la piel. Debe evitarse el contacto con
0s ojos. En caso de contacto con la piel, ldvese abundantemente
con agua. En caso de contacto con los ojos, deben lavarse
inmediatamente con abundante agua y solicitar asistencia médica.
No debe utilizarse en pacientes con alergia conocida al dcido
poliacrilico. En casos excepciondles, el producto puede causar
sensibilidad a olgunos personas. Si se observan dichas reacciones,
deje de utilizar el'producto y consulte a un meédico.

3. INSTRUCCIONES DETALLADAS
/i\ ATENCION NO UTLICE PRODUCTOS DE PRETRATAMIENTO, COMO, POR
EJEMPLO, SLANOS, IMPRIMACIONES O AGENTES DE UNION CUANDO REALICE
LA CEMENTACION CON CERAMIR CROWN & BRIDGE, EL USO DE CUALQUIERA
DE ESOS PRETRATAMIENTOS PUEDE AFECTAR A LA UNION DEL CEMENTO.

3.1 Preparacion dental N

* Elimine la restauracion y el cemento provisionales.

* En caso necesario, limpie el diente con pumita o con pasta de
profilaxis (con o sin ﬂuorﬁ

Acldrelo con agua. X . 3

Seque ligeramente con aire que no contenga aceite o bolitas de

uI%odon. No lo deseque. )

Aisle la zona con rollos de algoddén.

3.2 Preparacién de la pieza de restauracion

Disilicato de litio . .

Utilice el ataque con dcido HF de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. No utilice productos de pretratamiento como, por ejemplo,
silanos, imprimaciones o agentes de union.

Todas las demas piezas de restauracion _ _

No utilice productos de pretratamiento como, por ejemplo, silanos,
imprimaciones o agentes de union, cuando realice la cementacion con
Ceramir Crown & Bridge. El uso de cualquiera de estos prefratamientos
destruird la unién entre el cemento y la pieza de restauracion.

3.3 Proteccién de la pul?a ) o, .
« Si es necesario proteger la pulpa, siga los procedimientos clinicos
estdndar aceptados.

3.4 Dispensacion y mezcla de_ldpolvo Y el liquido
La prc()j)orcwon estandar de polvo/liquido es de 1.8/1.0 (w/w) (1 cucharada
rasa de polvo por cada 2 gotas de liquido). Tipo de dmohadila de
mezcla: Una loseta de vidrio o amohadilla no absorbente para la mezcla
« Dispense el nUmero deseado de cucharadas rasas de polvo, utilizando
la cuchara suministrada, sobre una loseta/almohadilla para la mezcla.
Sostenga la botella de liquido verticalmente y apriétela suavemente
Boru ispensar el liquido (2 gotas por cada’ cucharada de polvo).
ara obtener resultados mds uniformes, asegurese al dispensar de
que no haya aire en la boquilla; por ejemplo, descartando la
primera gota o agitando suavemente la botella boca abajo.
Cierre las botellas inmediatamente después del uso. L
Vierta todo el polvo en el liquido utilizando una espatula de pléstico.
Mezcle hasta obtener una pasta homogénea (mdéximo 30 segundos).

Tiempos de trabajo dy fraguado :

« Tiempo de frabajo (desde el inicio de la mezcla) a 23 °C: 2 minutos.
* Tiempo de fraguado (desde el final de la mezc\oE 3 a 8 minutos.
NOTA: UNA TEMPERATURA AMBIENTE SUPERIOR A 23 °C ACELERARA EL TEMPO
DEFRAGUADO Y REDUCIRA EL TEMPO DE TRABAJO. EL TEMPO DE TRABAJO S|
PUEDE PROLONGAR MEDIANTE EL USO DE COMPONENTES, REFRIGERADOS O
REALIZANDO LA MEZCLA SOBRE UNA LOSETA DE VIDRIO FRIA.

3.7 Fijacion y acabado

* Cdrgue el cemento mezclado en la corona. L .

« Coloque la pieza de restauracion y estabilicela ejerciendo presion,
para evitar cualquier movimiento, hasta que el cemento adquiera
una consistencia gomosa (aprox. 2 min). .
Elimine el exceso de material cuando el cemento haya adquirido la
consistencia gomosa. . ) )
Mantenga la pieza de restauracion estabilizada durante 4 minutos mds.
Compruepbe el drea que rodea los margenes de la pieza de
restauracion (especiaimente el surco gingival) y elimine cualquier
resto de cemento. . ., K
Aconseje al pacienfe que no ejerza presion en la pieza de
restauracion durante la primera hora después de la cementacion.

ALMACENAMIENTO Y PERIODO DE VALIDEZ

Eggser\/SOCeramlr Crown & Bridge QuikMix a temperaturas de entre

o

« Almacénelo con la tapa de los frascos bien cerrada v lejos de una
humedad alta, X o R .
No utiice Ceramir Crown & Bridge QuikMix después de la fecha de caducidad.

Marcas registradas
Ceramir® es Una marca reglstrod?éj]e Doxa Dental AB.

@ Polvo

Fecha de la Ultima revision: 2016-10-14
. Almohadilla de mezcla
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PORTUGUES

/\AVISO APENAS PARA UTILIZACAO DENTARIA PROFISSIONAL NAS
SITUACOES RECOMENDADAS

1. DESCRICAO DO PRODUTO o
Ceramir® Crown & Bridge € um agente de fixacdo biocerdmico,
permanente e radiopaco. O principal componente do pd € o aluminato
de cdicio e do liquido € a dgua. O agente, que endurece afravés de uma
reacdo_quimica, é de autossedimentacdo. Na Mistura Répida Ceramir
Crown & Bridge, o pé é fornecido separadamente num frasco e o liquido
& fomecido num frasco conta-gotas. O peso liquido minimo do pd € de
15 g e o volume liquido minimo e de 10 g (9 ml).

ACESSORIOS: o )

Uma colher doseadora, incluida com o pé

Uma placa n&o absorvente .

Uma espdtula de pléstico para misturar os componentes

2. INDICAGOES DE UTILIZACAO

Ceramir Crown & Bridge destina-se afixacGo permanente de:

« Coroas e ponfes metalo-cerdmicas

* Restauracoes (inlays e onlays) em ouro ., X

« Espigoes falso-coto de metal fundido ou pré-fabricados

« Coroas e pontes cer@micas de alta resisténcia adequadas para
fixacdo convencional (por exemplo, em dioxido de zirconio, oxido
de aluminio e dissilicato de litio)

Contraindicagoes X ) »

* Nao utilizar como agente de revestimento direto da polpa dentdria.
Em caso de proximidade com a polpa dentdria, siga os

procedimentos clinicos habituais aprovados.

Precaugoes . L o

« Ceramir Crown & Bridge contém décido poliacrilico, que pode causar
imMtacdo nos olhos e na pele. Evite o contacto com os olhos, Em caso
de confacto com a pele, lave abundantemente com dagua. Em
caso de contacto com os olhos, lave imediata e abundanfemente
com &gua e consulte o seu médico. . L. o

Nd&o utiizar em pacientes com histdrico de alergia ao &cido poliacriico. Em
casosraros, o produto pode causar sensibiidade a algumas pessoas. Se verifi-
car este fipo de reagdo, pare de utilizar o produto € consulte um médico.

3. INSTRU%OES PASSO A PASSO

/\ATENGAO NAD UTILIZE AGENTES DE PRE- TRATAMENTO, POR EXEMPLO:
SILANDS, PRIMARIOS OU AGLUTINANTES, QUANDO REALIZAR A .
FIXACAOQ COM CERAMIR CROWN & BRIDGE, A UTILIZAGAO DESSES PRE-
TRATAMENTOS PODERA COMPROMETER A FIXACAO DO AGENTE.

3.1 Preparagao do dente ~ .

Remova o agente e a restauracdo tempordria.

Se for necessario, limpe o dente com pasta & base de pedra-pomes
ou pasta de profilaxia (com ou sem fluor).

Lave com dgua. i ) _
Seque cuidadosamente com ar isento de dleo ou rolos de algoddo.
NGo enxugue. L

Isole com rolos de algoddo hidrdfilo.

3.2 Preparacdo da restauragcao

Dissilicato de litio. ) B . ~
ique o &cido fluoridrico (HF) de acordo com asinstruges do fabricante. NGo
ufiize agentes de pré-tratamento, tais como, silanos, primdrios ou aglutinantes.

Todas as outras restauracdes . L .
N&o utilize agentes de pré-tratamento, tais como, silanos, primdrios ou agluti-
nantes, quando redlizar a fixagdo com Ceramir Crown & Bridge. A ufilizacdo
desses pre-fratamentos destruird a fixagdo entre o agente e a restauragdo.

3.3 Protecdo da polpa dentdria o )
« Se for necessdrio proteger a polpa dentdria, siga os procedimentos
clinicos habituais aprovados.

3.4 Relagdo de Pd/liquido e mistura

A relacGo normal pd/liquido & de 1,8 para 1, em massa (m/m) (1
colher doseadora de p6 para 2 gotas de liquido). Tipo de placa para a
mistura: Uma placa ndo absorvente ou uma placa de vidro

« Cologue o nUmero desejado de colheres de po, utilizando a colher
fornecida, sobre uma placa/placa de vidro para misturar.

* Coloque o frasco que contém o liquido na vertical e aperte
suavemente de modo a adicionar o liquido (2 gotas por cada

colher). Para resultados mais consistentes, certifique-se de que ndo
hd arno bocal ao adicionar o liquido, por exemplo ndo adicionando

a primeira gota ou agitando suavemente o frasco enquanto esta de

cabeca para baixo. ) L

Feche os frascos imediatamente apos a ufilizagdo. .

Adicione o po todo ao liquido utilizando a espatula de plastico.

Misture até obter uma pasta homogénea (mdximo 30 segundos).

Tempos de frabalho e endurecimento .

« Tempo de trabalho (a partir do inicio da mistura) a 23 °C: 2 minutos.
« Tempo de endurecimento éa ﬁamr do fim da mistura): 3 a 8 minutos.
NOTA: UMA TEMPERATURA AMBIENTE SUPERIOR A 23 °C IRA ACELERAR O
ENDURECIMENTO E REDUZIR O TEMPO DE TRABALHQ. E POSSIVEL PROLON-
GAR O TEMPO DE TRABALHO MEDIANTE A UTILIZACAO DE COMPONENTES
REFRIGERADOS OU MISTURANDO SOBRE UMA PLACA DE VIDRO FRIA.

3.7 Fixagdo e acabamento

* Coloque o agente misturado na coroa. ~ .

* Assente a restauracdo e estabilize-a sob pressdo, para evitar
quaisquer movimentos, até o agente ficar com uma consisténcia
semelhante & borracha (aprox. 2 min).

Quando o agente ficar com uma consisténcia semelhante &
borracha, retire o material em excesso. K .

Mantenha a restauracdo estavel durante mais 4 minutos.

Verifique a drea em redor das margens da restauracdo (sobretudo
o sulco %EHQIVOU e retire eventuais restos de agente. N
Aconselhe o paciente a ndo exercer pressdo sobre a restauragdo
durante a primeira hora apos a fixagdo.

. ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO

Conserve a Mistura Rapida Ceramir Crown & Bridge a uma
femperatura entre os 4°C e 0s 25°C.

Guarde em frascos com a tampa muito bem apertada e longe de
humidade elevada. . . K |
Ndo utilize a Mistura Répida Ceramir Crown & Bridge apds a
expiracdo da data de validade.

Marcas comerciais .
Ceramir® € uma marca comercial da Doxa Dental AB.

Data da Ultima revisgo: 2016-10-14
[ v

—==—Colner doseadora . Placa para a mistura

en o
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N ANDS

/\VOORIZICHTIG ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL TANDHEELKUNDIG
GEBRUIK IN AANBEVOLEN SITUATIE

1. PRODUCTBESCHRIJVING ) ) -
Ceramir® Crown & B_nd%e is een dyurzaam biokeramisch bevestigings-
cement, datondoordringbaaris voorrontgenstralen. Het hoofdbestanddeel
in het poeder is calciumaluminaat en hef hoofdbestanddeelin de vioeistof
is water. Het cement, dat uithardt als resultaat van een chemische reactie,
is zelfhechtend In Ceramir Crown & Bridge QuikMix wordf het poeder
afzonderlik geleverd in een pot en de Vioeistof wordt geleverd' in een
druppelfles. De minimale nettomassa van poeder is 15g en het minimale
neftovolume van vioeistof is 10 g (9 ml).

TOEBEHOOR: -

Een schepje voor het doseren van het poeder bij het poeder
Een niet-absorberende mengpai

Een plastic spatel voor het mengen van cement

2. INDICATIES VOOR GEBRUIK

Ceramir Crown & Bridge is bedoeld voor het permanent cementeren van:

* Metalen en keramische verblendkronen en bruggen

* Gouden inlays en onlays

« Gegoten of geprefabriceerde metalen staven o

« Zeer sterke keramische kronen en brgr%gep die geschikt zijn voor
normaal cementeren (bijvoorbeeld zirkonia, alumina en lithiumdisilicaat)

indicaties _ ) )

dit product niet als middel om een kroon direct op de
tandpulpa te plaatsen. Gebruik in %e_vul van dichte nabijheid bij de
tandpulpa algemeen aanvaarde Kinische standaardprocedures.

Voorzorgsmaatregelen ) . N
« Ceramir Crown & Bridge bevat polyacrylzuur. Dit kan iriterend ziin
voor de ogen en de huid. Vermvd contact met de ogen. In geval
van confact met de huid, spoelf u met veel water. Tn geval van
confact met de ogen, spoelt u direct met veel water en neemt u
contact op met een arts. ) . ’
Gebruik dif product niet bthot\emen die allergisch ziin voor polyacrylzuur.
In zeldzame gevallen kan het product een gevoeligheidsreactie tewee:
brengen bij sommlgbe personen. Als een dergelike reactie opireedt, stop
u direct met het gebruik van het product en raadpleegt u een arts.

3. STAPSGEWIJZE INSTRUCTIES

A\LET OP GEBRUIK GEEN VOORBEHANDELINGSMIDDELEN, ZOALS SILANEN,
PRIMERS OF BINDMIDDELEN BLJ HET CEMENTEREN MET CERAMIR CROWN
& BRIDGE HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE VOORBEHANDELINGEN KAN
AFBREUK DOEN AAN DE BINDING VAN HET CEMENT.

3.1 Voqrbereld_lng_ van de tand .

« Verwijder de fijdelike restauratie en het bijbehorende cement.

* Reinig zo nodig de tand/kies met puimsteen of polijstpasta (met of
zonder fluoride].

* Spoel na met water. o . ’

« Droog voorzichtig met olievrije lucht of katoenpellets. Niet uitdrogen.

* Isoleer de locatie met katoenen rolletjes.

3.2 Voorbereiding van de restauratie

Lithiumdisilicaat
Efs met HF-zuur volgens de ccnszingen van de fabrikant. Gebruik geen
voorbehandelingsmiddelen, zoals silanen, primers of bindmiddelen.

Alle overige restauraties _ . )
Gebruik géen voorbehandelingsmiddelen, zoals silanen, primers of
bindmiddelen bij het cementéren met Ceramir Crown & Bridge.
Door gebruik van dergelike voorbehandelingen zal de binding tussen
cement en restauratie verloren gaan.

3.3 Bescherming van de pudlpa o
* Gebruik algeméen aanvaarde klinische standaardprocedures als
bescherming van de tandpulpa vereist is.

3.4 Poeder-vloeistof toedienen en menfgen
De standaardverhouding poeder-vioeistof™ is 1
afgestreken schepje poeder op 2 druppels vioeistof)
Niet-absorberende mengpad of glazen plak

Doe het gewenste aantal afgestreken schepjes met behulp van het
meegeleverde schepje op een mengpad/plak. o
Houd de fles met vioéistof verticaal en knijp er zachfjes in, zodat de
vioeistof eruit loopt druppels per ‘schepje poeder). Voor
consistentere resultaten dient U ervoor te zorgen dat er zich geen
lucht in de tuit bevindt wanneer u de vioeistof eruit knijpt. Dit kan bijv.
door de eerste druppel niet te gebruiken, of door de Tles zachtjes te
schudden terwiil u hem ondersteboven houdt.
Sluit flessen mefeen na gebruikt .
Voeg al het poeder toe aan de vioeistof met behulp van een plastic spatel.
Meng fot een homogene pasta (maximaal 30 seconden).

Verwerkings- en vithardingstijden . :

« Verwerkingstiid (vanaf het be?m van het mengen) bij 23°C/73°F: 2 minuten.
« Uithardingstijd (vanaf de voltooiing van hef mengen): 3 fot 8 minuten.
N.B.: Bij kamertemperaturen boven 23°C/73°F verloopt de uitharding
sneller en vermindert de verwerkingstijd. De verwerkingstiid kan
langer zijn wanneer de componenten gekoeld gebruikt worden, of
wanneer u mengt op een koude glazen plak.

3.7 Bevestigen en afwerken

* Doe hef gemengde cement in de Crown. i

« Plaats derestauratie en stabiliseer deze onder druk, om bewegingen
tevoorkomen, totdathetcementeenrubberachtige consistentie heeft
(ongeveer 2 m\nl_. K K
Verwijder overtollig materiaal wanneer het cement de rubberachtige
consistentie heeft.

Houd de restauratie nog 4 minuten stabiel. X
Controleer het gebied rond de randen van de restauratie (met
name de tandvieesrand) en verwiider achtergebleven cement.
Adviseer de patiént om de restauratie het eerste uur na het
cementeren niet te belasten.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Bewaar Ceramir Crown & Bridge QuikMix op een temperatuur tussen
4°C/39°F en 25°C/77°F.

Bewaar met de deksels van de potten stevig dicht en op afstand van
hoge vochtigheid. i X e

Gebruik Ceramir Crown & Bridge QuickMix niet na de vervaldatum.

Handelsmerken
Ceramir® is een handelsmerk van Doxa Dentfal AB.
Datum van laatste herziening: 2016-10-14

,8/1,0 (w/w) (1
. Type mengpad:

con

Ondoordringbaar voor réntgenstralen & Vloeistof

@ Poeder ——Schepje . Mengpad
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SVENSKA

A\NFORSIKTIGHET PRODUKTEN AR ENDAST AVSEDD FOR PROFESSIONELL

DENTAL ANVANDNING ENLIGT REKOMMENDERADE INDIKATIONER
1. PRODUKTBESKRIVNING

Ceramir® Crown & Bridge dr ett permanent, réntgentatt biokeramiskt
dentalcement. Huvudkomponenten i pulvret ar kalciumaluminat och
i vatskan, vatten. Cementet stelnar som eft resulfat av en kemisk
reakfion och dr sjélivhardande. | Ceramir Crown & Bridge QuikMix
filhandahdlls pulvret separat i en behdillare och vdétskan tilhandahdils
i en droppflaska. Pulvrets minsta nettovikt ar 15 g och den minsta

nettovolymen véatska ér 10 g (9 ml).

TILLBEHOR: ) )

Ett matt for pulverdosering medféljer Pulvret
En icke-absorberande blandningsplarta

En plastspatel for cementblandning

2. INDIKATIONER FOR ANVANDNING _
Ceramir Crown & Bridge &r avsedd for permanent cementering av:
Kronor och broar i metalloundet porslin

Inldgg och onlay i guld

Gjuina eller prefabricerade metallpelare o "
Starka keramiska kronor och broar som I&mpar sig for traditionell
cementering (f.ex. zirkoniumdioxid, aluminiumoxid och littumdisilikat)

Kontraindikationer L . .

* Anvand inte produkten foér direkt &verkappning av
Om produkten anvénds néra pulpan ska standardiserade
procedurer tillédmpas.

Forsiktighetsatgarder ) .

+ Ceramir Crown & Bridge innehdller polyakrylsyra som kan vara

imiterande for 6gon och hud. Undvik konfakt med 6gon. Vid hud-

kontakt, skolj med rikligt med vatten. Vid stdnk i ‘©gonen, skdlj
omedelbart med rlkh?T med vatten och sék medicinsk vard.

Anvénd inte pd patienter som ar allergiska mot polyakrylsyra. |

ovanliga fall kan produkten orsaka éverkéanslighetssymptom hos vissa

personer. Avbryt anvéndningen av produkten om sddana symptom
uppstér och kontakta Idkare.

3. STEG-FOR-STEG-INSTRUKTIONER

D INGA FORBEHANDLINGSMEDEL SOM SILANMEDEL,
PRIMERS ELLER BINDNINGSMEDEL VID CEMENTERING MED CERAMIR
CROWN & BRIDGE. OM SADANA MEDEL ANVANDS KAN BINDNINGEN
TILL CEMENTET AVENTYRAS.

3.1, Forberedelse av tanden

* Avlagsna den tempordra konstruktionen och cementet.

* Rengor vid behov tanden med pimpsten eller polerpasta

gm_e_d eller utan fluor).

ko\{ med vatten. . L
Lufttorka forsiktigt med oljefri uft eller bomulispellets. L&t inte ytan
torka ut helf.
Isolera omradet med bomulisrullar.

3.2 Forberedelse av konstruktionen

Litiumdisilikat o ’ ) . .
Etsa med fluorvatesyra i enlighet med fillverkarens instruktioner. Anvénd
inga férbehandlingsmedel som silanmedel, primers eller bindningsmedel.

Alla andra konstruktioner ! )

Anvand inga férbehandliingsmedel som silanmedel, primers eller
bindningsmedel vid cementering med Ceramir Crown & Brid?e. Om
saddana medel anvénds kommer bindningen mellan cemenfet och
konstruktionen att forstoras.

3.3 Skydd av pulpan :
* Skydda vid behov pulpan enligt standardmassiga kliniska procedurer.

3.4 Applicering och blandning av pulver i vdtska .
Standardférhdllande mellan pulver och vatska &r 1,8/1,0 (vikt/vikt) (1
struket matt pulver till 2 droppar vdisko\l. Typ av blandningsplatta: Icke-
absorberande blandblock eller glasplatta

ceee

pulpan.
kliniska

.

.

. Ldg(}; Fégénska? antal strukna matt pulver med det medféljiande
mgaffer pd en blandningsplatta. = . .

Hall glasflaskan lodratt och kidm férsiktigt for att applicera vétskan

\[_2 droppar per pulvermdatt). For j@mnare resultat, se fill att det inte

inns nagon luft |“muns(ijyckef vid appliceringen, f.ex. genom att infe

anvanda den férsta droppen eller genom att forsiktigt skaka p&

flaskan nér den &r upp och ned. N .

Stang flaskorna omedelbart efter anvéndning.

Tillfor pulvret till vatskan med en plosisfcie\.

Blanda till en homogen pasta (hogst 30 sekunder).

Arbets- och Bhurdnin?siider. L

« Arbetsfid (fran det atf'blandningen pobbrfs) vid 23 °C: 2 minuter.

« Hardningstid (frdn det att blandningen ¢r klar): 3 fill 8 minufer.
Observera: En rumstemperatur 6ver 23 °C snabbar p& hdrdningen
och férkortar arbetstiden. Arbetfstiden kan vara Idngre om

kylda
bestdndsdelar anvdnds eller om blandningen gérs pd en kall glasplatta.

3.7 Fastsattning och slutférande

+ Applicera detblandade cementet i kronan. .

« Satt rekonstruktionen pd plats och stabilisera den under tryck for att
undvika rérelser fills cementet fatt en gummiaktig konsistens (ca 2 min).
Ta bort dverflédigt material nér cementet blivii gummiaktigt.
Stabilisera rekonsiruktionen i ytterligare 4 minuter.

Konfrollera omradet runt om konsfruktionen (sarskilt tandkottsfickan)
och avldgsna eventuella rester av cementet. .
Instruera patienten att inte belasta konstruktionen under en timme
efter cementeringen.

. Forvaring och hdllbarhetstid =~
Forg%rgo%eramlr Crown & Bridge QuikMix vid temperaturer mellan 4 °C
oc )

Ska férvaras torrt med behdllariocken sckert paskruvade.

Anvand inte Ceramir Crown & Bridge QuikMix efter utgdngsdatumet.

Varumarken ‘
Ceramir® dr ett registrerat varumarke som tillnér Doxa Dental AB.

@ Pulver
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Datum fér senaste revisionen: 2016-10-14
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DANS

/\ADVARSEL KUN TIL PROFESSIONEL DENTAL ANVENDELSE VED

ANBEFALEDE INDIKATIONER
1. PRODUKTBESKRIVELSE

Ceramir® Crown & Bridge er en permanent, radiopak, biokeramisk

retentionscement. Pulverets hovedbestanddel er kalciumaluminat, og
vaeskens er vand. Cementen, der hcerder som felge af en kemisk reaktion,
er selvhcerdende. | Ceramir Crown & Bridge QUikMix, leveres pulveret
separat i et glas og vaesken leveres i en drdbeflaske. Mindstevaegten af
pulveret er 15 g neffo og mindstemcengden af vaesken er 10 g (9 mi] netto.

TILBEHZR:

En mdleske til dosering af pulver er inkluderet med pulveret
Et ikke-absorberende underlag fil blanding

En plastikspatel fil blanding af cement

2. INDIKATIONER FOR ANVENDELSE )
Ceramir Crown & Bridge er beregnet til permanent cementering af:

* Metal og porcelcen fastgjort il metalkroner og -broer

Guldindlceg og -onlay X

Stgbte eller prcefabrikerede metalstifter . .
Keramiske kroner og broer med hejs grke, der er egnede fil konventionel
cementering (f.eks. zirconium dioxid, aluminiumsoxid og litiumdisilikat)

Kontraindikationer ) X
* Ma ikke anvendes ved direkte pulpabehandling. Ved anvendelse
tcet pd pulpa skal anerkendte normale kliniske procedurer falges.

Forsigtig. . . o

« Ceramir Crown & Bridge indeholder polyakrylsyre, som kan irritere

gjne og hud. Undgd kontakt med gjnene. | filicelde af kontakt med

hud skal man skylle med rigeligt vand. | tilfaelde af kontakt med gjne
skql man straks skylle med rigeligt vand og sege lcegehjcelp.

Md ikke anvendes pd& patienter med kendt allergi over for
olyakrylsyre. | sjceldne filfcelde kan produktet fordrsage sensibilitet
0s nogle personer. Hvis sddanne reaktioner observeres, skal man

ophegre' med at anvende produktet og konsultere en lcege.

3. TRINVISE ANVISNINGER

PA ANVEND IKKE NOGEN FORBEHANDLINGSMIDLER,
SOM EKSEMPELVIS SILANER, PRIMERE ELLER BINDEMIDLER, NAR DER
CEMENTERES MED CERAMIR CROWN & BRIDGE. ANVENDELSE AF
SADANNE FORBEHANDLINGSMIDLER KAN SKADE CEMENTENS BINDEEVNE.

3.1 ,Klardganng af tanden )

. Qern len midlertidige restaurering og cement.

* Rens om ngdvendigt tanden med pimpsten eller rensepasta (med
eller uden fluor).

cee

Sk}/l med vand. o .
Luftter forsigtigt med oliefri luft eller vatkugler. Undgé at udterre.
Isoler stedet med bomuldstamponer.

3.2 Klargering of restaureringen
Lithiumdisilikat
Ats med flussyre (HF) i overensstemmelse med producentens

anvisninger. Anvend ikke forbehandlingsmidler, f.eks. silaner, primere
eller bindemidler.

Alle andre restaureringer ‘ . _ X
Anvend ikke nogen forbehandlingsmidler, f.eks. silaner, primere
eller bindemidler, ndr der cementes med Ceramir Crown & Bridge.
Anvendelsen af saddanne forbehandlingsmidler vil agdelcegge bindingen
mellem cement og restaurering.

3.3 Beskyttelse af Pulpa )
* Hvis beskyttelse af pulpa er ngdvendig, skal anerkendte normale
kiiniske procedurer falges.

3.4 Dosering og blanding af pulver/vaeske

Det standardiserede forhold mellem pulver og vaeske er 1,8/1,0 (v/v) (1

mal mdleske pulver il 2 drdber vaeske). ’ )

Blandeoverfladens type: Et ikke-absorberende underlag til blanding

eller glasplade . . X

« Doser def gnskede antal mél of méleskeen med pulver, ved hjcelp af

den medfglgende mdleske, pd blandeunderlaget/pladen.

Hold vceskeflasken lodret og tryk forsigtigt for at dosere vceske (2

drobercf)r, mdleske pulverL cer sikker pa-at der ikke er uff i dysen

under dosering, fx ved at haelde den ferste drdbe ud eller forsigtigh

ryste flasken, mens den holdes med bunden i vejret for at opna mere
mmenhcengende resultater.

Luk flasker umiddelbart efter brug. §

Tilfej alf pulveret til veesken ved hjcelp af en p\osilksgoie\.

Bland fil der opstar en homogen pasta /maksimalt 30 sekunder).

coe

«  Arbejdstid (fra start af blandingen) ved 23 °C: 2 minutter.

+ Hcerdetid (fra afslutningen af blandingen): 3 til 8 minutter.
BEMZARK: En rumtemperafur over 23 °C fremskynder hcerdningen

og reducerer arbejdstiden. Arbejdstiden kan forjoen%es ved at bruge
nedkglede komponenter eller ved at blande pd& en kold glasplade.

Arbejds- Oda, hcerdetider

3.7 Cementering og finish ’

« Overfer den blandede cement fil kronen. N

« Scet restaureringen pa plads og stabiliser den under fryk for at und%o
eventuelle bevcegelser, indtil cementen far en gummiagfig
konsistens (ca. 2 min.). i . .

* Fjern overskydende materiale ndr cementen har féet den
ﬂumm\ogﬂge konsistens.

+ Hold resfaureringen stabiliseret i yderligere 4 minutter.

* Tjek omrédet omkring restaureringens kanter (iscer tandkadslommen)
og fiern eventuel overskydende cement. i X

+ Bed patienten om at undlade at belaste restaureringen i den ferste
time efter cementeringen.

5. OPBEVARING OG HOLDBARHED

. 4Op&bevor Ceramir Crown & Bridge QuikMix ved temperaturer mellem
°C of °C.

* Opbevarmed glaskapsler forsvarligt fcetnet og vaek fra hej luftfugtighed.

* Anvend ikke “Ceramir Crown™ & Bridge Quikcap-kapsler “efter
udlgbsdatoen.

Varemcerker :
Ceramir® er et varemcerke tilhgrende Doxa Dental AB.

ﬂ Pulver

Dato for seneste revision: 2016-10-14

Vceske

. Blandeoverflade

Radiopak

—— Mdleske



NORSK

/\ FORSIKTIG KUN FOR PROFESJONELL DENTAL BRUK VED ANBEFALTE
INDIKASJONER

1. PRODUKTBESKRIVELSE ) )
Ceramir® Crown & Bridge er en permanent, rentgentett, biokeramisk
festesement. Hovedkomponenten i pulveret er kalsiumaluminat, og
hovedkomponenten i vaesken er vann. Sementen som herder giennom
en kjemisk reaksjon, sefter seg selv. | Ceramir Crown & Bridge QuikMix
Ilggerdpylveref i en egen beholder, mens vcesken M??er i en flaske
med drdpeteller. Minste nettomasse med pulver er g, og minste
nettovolum med vceske er 10 g (9 ml).

TILBEH@R: )

En skje for pu\verdosenncrg felger med
En ikke-absorberende blandeplate
En plastspatel til sementblanding

2. INDIKASJONER FOR BRUK )
Ceramir Crown & Bridge er indiserf for permanent sementering av felgende:
« Metall og porselen festet til metallkroner og -broer
GuHmnIeﬁ;g og —kopﬁ)er
er prefabrikkerte metallstatter i -
* Kroner og broer i kraftig keramikk som passer ftil tradisjonell
sementering (f.eks. zirkoniumdi oksid, aluminiumoksid og littumdisilikat)

Kontraindikasjoner ) ! )

* M3 ikke brukes som et direkte pulpgdekkende middel. | tilfeller av
umiddelbar ncerhet til pulpaen mda godkjente kliniske standard-
prosedyrer felges.

Forholdsyegler . .
¢ Ceramir Crown & Bndge inneholder polyakrylsyre som kan vcere
imiterende for gyne og hud. Unngd kontakt med aynene. Skyll med
rikelige mengder vann hvis stoffef kommer i kontakt med huden. Hvis
det kommer | kontakt med aynene, skyll med rikelige mengder vann
;)/g opEszk medisinsk hjelp. ) X

G Ikke brukes pd pasienter med kjent allergi for polyakrylsyre.
En ﬂelden}gqn% kan produktet fordrsake overfglsomhet hos enkelte
personer. Hvis slike reaksjoner observeres, ma bruken av produkfet
avbrytes og lege kontaktes.

3. TRINNVISE INSTRUKSJONER
/A MERK IKKE BRUK FORBEHANDLINGSMIDLER SOM FOR
EKSEMPEL SILANER, PRIMERE ELLER FESTEMIDLER UNDER
SEMENTERING MED CERAMIR CROWN & BRIDGE. BRUK AV SLIKE
FORBEHANDLINGSMIDLER KAN REDUSERE SEMENTENS FESTEEVNE.

3.1 Klargjering av )

. E]em den midlertidige rekonstruksionen og sementen.

* Rengjer tannen etter behov ved hjelp av pimpestein eller pussepasta
med eller uten fluor).

* Skyll med vann.

« Luttterk forsiktig med oljefri uft eller bomullspellets. Ikke dehydrer.

« Isoler stedet med bomulisruller.

3.2 Klargjering av rekonstruksjonen

Litiumdisilikat ) . )

Ets med HF-syre iht. produsentens instruksjoner, Ikke bruk forbehandlings-
midler som for eksempel silaner, primere ‘eller festemidler.

Alle andre rekonstruksjoner ’ )

Ikke bruk forbehandlingsmidler som for eksempel silaner, primere eller
festemidler under sementering med Ceramir Crown & Bridge. Bruk av
slike forbehandlingsmidler vil edelegge festet mellom sementen og
rekonstruksjonen.

3.3 Pulpabeskyttelse )
* Hvis pulpabeskyttelse er ngdvendig, mé godtatte kliniske standard-
prosedyrer brukes.

3.4 Dispenserintg Oﬂ blanding av pulver og veeske
Standardforholdef"mellom pulverog vceske er 1,8/1,0 (w/w( (1 streken
skje med pulver til 2 droFer vaeske). Type blandeplate: Ikke-
absorberende blandeplate eller glassplate

av tannen

Dispenser gnsket antall strekne slgeer med pulver ved hjelp av den

medfelgende skjeen, p& en blandeplate. .

Hold vceskeflasken loddrett, og klem forsiktig for & dispensere voeske
2 drdper per skie med pulver). For et mest mulig konsekvent resultat
an dy kontrollere at det ikke er luft i dysen mens du dispenserer, ved

f.eks. & klemme ut en drdpe ferst, eller ved & riste flasken forsiktig

mens den holdes opp ned.

Lukk flaskene umiddelbart etter bruk.

Bland alf pulveret med vcesken ved hjelp av en plastspatel.

Bland en homogen pasta (bruk maksimalt 30 sekunder).

Bearbeidelses- o? setningstider

« Bearbeidelsestid (fra blandingen startes) ved 23 °C: 2 minutter.

« Setningstid (etter fullfert blan: |n§):3hl 8 minutter. .

MERK: Romtemperaturer over 23 °C vil fremskynde setningen og
redusere bearbeidelsestiden. Bearbeidelsestiden kan forlenges ved a
bruke nedkjelte komponenter, eller ved & blande pad en kald glassplate.

3.7 Festing o? avslutning .

« Fyll den blandede sementen i kronen. .
« Setf rekonstruks#onen pd plass og stabiliser den under trykk for &
unngd noen form for bevegelse, innfil sementen far en gummilignende
konsistens (cirka 2 minutter).. R

* Fermn overfledig materiale etter at sementen har f&tt den
gummilignende konsistensen. ) .

¢ Hold rekonsvuggonen stabilisert i ytterligere 4 minutter. )

« Konfroller omradet rundt kantene p& rekonstruksjonen (spesielt sulcus
gingivalis), og fiern eventuell gienvcerende sement.

« Instruer pasienten om ikke & belaste rekonstruksjonen den ferste
fimen etter sementering.

5. OPPBEVARING OG HOLDBARHET

. %p be\ﬁgggerom\r Crown & Bridge Quikmix i en temperatur mellom
o .

* Lagres med lokket godt strammet og borte fra hay fuktighet.

* Ikke bruk Ceramir Crown & Bridge QuikMix etter utlgpsdatoen.

Varemerker
@ Pulver

Ceramir® er et varemerke for Doxa Dental AB.
Dato for siste revisjon: 2016-10-14
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EESTI KEEL

A\ ETTEVAATUST KASUTAMISEKS HAMBARAVIS AINULT SOOVITATUD
NAIDUSTUSTEL

1. TOOTEKIRJELDUS ,

Ceramir® Crown & Bridge on kapsli kujul mutdav pusiv, radiopaakne, bio-
keraamiline kinnitustsement. Pulbri pdhikomponent on kaltsiumaluminaat
40 vedeliku pohikomponent on vesi. Tsement on keemilise reaktsiooni
cgqg'('irjel isetahkuv. Toote Ceramir Crown & Bridge QuikMix pulber
tarnitakse eraldipurgis ja vedelik tiigapudelis. Pullri mmé)muo\ne neto-

mass on 15 g ja vedeliku minimaalne netomaht on 10 g (9 ml).

TARVIKUD: ) o
Pulbriga on kaasas kulp pulbri doseerimiseks
Mitteabsorbeeriv segamisalus,

Plastspaatel tsemendi segamiseks

2. NAIDUSTUSED - o

Ceramir Crown & Bridge tsemendikapslid on ette ndhtud jérgmiste

osade pUsivaks kinnitamiseks: .

+ metallokeraamilised hambakroonid ja -sillad;

« kullast taidised: . e

« valatud voi eelvalmistatud metalltihvtid; . .

+ favaliseks tsementeerimiseks sobivad Ulitugevad keraamilised kroonid
ja sillad (nt tsirkooniumdioksiid, alumiiniumoksiid ja litiumdisilikaat).

Vastundidustused . . .
* Arge kasutage otse hambaddne katmiseks. Hambaddne vahetus
I&heduses kasutage akisepteeritud Kiiinilisi standardprotseduure.

Ettevaatusabinoud. : o o

+ Ceramir Crown & Bridge sisaldab polUakriilahapet, mis vaib arritada
silmi ja nahka. Vdltige sattumist sima. Kokkupuutel noh"oga loputage
rohke veega. Kui toode on sattunud sima, loputage viivitamatult
rohke veega ja pooérduge arsti vastuvotule. K —

+ Arge kasutfage toodet patsientidel, kellel on allergia polUakriUlihappe
suhtes. Harvadel juhtudel vaib tfoode pohjustada Ulifundlikkyst. Selliste
juhtude iimnemisel katkestage toote kasutamine ja pidage nou arstiga.

3. UKSIKASJALIKUD JUHISED ;

A\ TAHELEPANU CERAMIR CROWN & BRIDGE'IGA TSEMENTEERIMISEL ARGE
KASUTAGE MINGEID EELTOOTLUSAINEID, NT SILAANE, PRAIMEREID,
VOI SIDUSAINEID. MIS TAHES EELTOOTLUSAINETE KASUTAMINE VOIB
VAHENDADA TSEMENDI SIDUMISVOIMET.

3.1 Hamba ettevalmistamine

* Eemaldage ajutine restauratsioon ja tsement.

* Vajadusel puhastage hammast pimss- voi poleerpastaga
{flucnldlslsoldusega Voi iima).

* Lopufage veega. . ~ o

* Kuivatage ettevaatlikult dlivaba surudhuga vai vatitupsudega.
Arge kuivatage tdies ulatuses.

* FEraldage dla'vatirvlidega.

3.2 Restauratsiooni ettevalmistamine

Liitium-disilikaat o R

Soovitage vesinikfluoridhappega vastavalt tootja juhistele. Arge kasutage
mingeid eeltddtiusaineid, nditeks silaane, praimereid voi sidusaineid.
K6ik muud restauratsioonid N o
Ceramir Crown & Bridge'iga fsementeerimisel drge ko_suf_adge mingeid
eeltodtlusaineid, nditeks silaane, praimereid voi sidusaineid. Mis tahes
selliste eeltddtlusainete kasutamine havitab tsemendi ja restauratsiooni
vahelise sideme.

3.3 Hambadone kaitse ~ ) i
* Kui hambaddne kaitse on ndutav, kasutage akisepteeritud Kii
standardprotseduure.

3.4 Pulbri ja vedeliku annustamine ja segamine
Pulbri ja ‘Vedeliku standardsuhe on” 1,8/T.0 (w/w) (1 sen
téidetud kulb pulbrit 2 filga vedeliku kohta). Segamisaluse t00p:
Mitteabsorbeeriv segamisalus Voi klaasplaat o i
* Votke kaasasoleva kulbiga nii mitu servani téidetud kulbitdit pulbrit,

kui soovite, ja pange segamisalusele/-plaadile. i
+ Hoidke vedelikupudelit pUstasendis ja pigistage vedeliku
yd\]Jumm\seks seda ornalt (2 tilka Uhe “kulbitGie pulbri kohta).
Uhflasema tulemuse saamiseks veenduge, et ofsikus ei ole vol{ufcm\s_e
ajal ohku. Selleks visake esimene filk dra voi raputage drnalt pudelit
1c?urp\d\ asendis. § .
Sulgege pudelid kohe parast kasutamist.
Lisage kogu pulber plastspaatli abil vedelikku.
Segage Uhtlaseks pastaks (kuni 30 sekundit).

Kasutus- ja kvivamisajad .

. Kosyiuﬁ]eg (alates segamise algusest) temperatuuril 23 °C / 73 °F:
utif.

« _Kuivamisaeg (alates segamise 16pust): 3-8 minutit. X . .

MARKUS. Toatemperatuuril Ole 23 °C / 73 °F kireneb kuivamine ning

I0heneb toote kasutusaeg. Kasutamisaja pikendamiseks saab kasutada

jahutatud komponente voi segada kilimal klaasplaadil.

3.7 Kinnitamine ja Iopetamine

* Pange segatud tsement krooni sisse. X X

+ Sobifage “restauratsioon digele kohale ja hoidke seda surve all
likumatult, kuni tsement on muutunud “kummitaoliseks (umbes
minuti méddudes). L

* Kui tsement on pooltahke, eemaldage Uleligne tsement.

+ Hoidke restauratsiooni stabiilsena nell minutif paigal.

+ Kontrolige restauratsiooni Umbritsevat ala (eriti igemetaskut) ja
eemaldage Uleligne tsement. o ) o

* Paluge patsiendilesimesel tsementeerimisjérgsel tunnil restauratsiooni
mitte kasutada.

5. HOIUSTAMINE JA SAILIVUSAEG _

* Hoidke toodet Ceramir Crown & Bridge QuikMix temperatuuri-
vahemikus 4-25°C (39-77 °F).

. S,iﬂma%e tugevalt kinni keeratud korkidega purke kuivas kohas.

+ Arge kasutage toodet Ceramir Crown & Bridge QuickMix pdérast
aegumiskuupdeva.

Kaubamargid _ N
Ceramir® on ettevotte Doxa Dental AB kaubamdrk.

Viimase redaktsiooni kuup&ev: 2016-10-14
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VISKI

A\ BRIDINAJUMS PROFESIONALAI LIETOSANAI ZOBARSTNIECTBA TIKAI
IETEIKTO INDIKACIJU GADIJUMA

1. IZSTRADAJUMA APRAKSTS

Ceramir® Crown & Bridé;e ir permanentai lietoSanai paredzeéts,
rentgenstarojumu necaurlaidigs biokeramikas cements. Pulvera galvena
sastavdala ir kalcija aluminals, bet Skidruma — udens. Cements, kura
cieteSanu izraisa Kimiska reakcija, ir pascietéjoss. Ceramir Crown & Bridge
QuikMix pulveris tiek piegadats atseviska trauka, bet Skidrums — pudele ar
dozatoru. Pulvera minimala neto masa ir 15 g, bet Skidruma minimalais neto
tilpums ir 10 g (9 ml).

PIEDERUMI.

Kopa ar pulveri komplekta ir kausing pulvera dozesanai
Neuzsucoss palikinis sajauk$anai .

Plastmasas lapstina cementa sajauk$anai

2. NORADIJUMI PAR LIETOSANU N

Ceramir Crown & Bridge cementu ir paredzéts lietot pastavigai $adu materialu
cementesanai:

e uz porcelana kroni§iem un tiltiem nostiprinats metala un porcelana
materials;

zelta inlejas un onlejas;

lietas vai gatavas metala tapas;

augstas izturfbas keramikas krontsi un filti, kas pieméroti standarta
cementésanai (piem., cirkonija dioksida, aluminija oksida un litija disilikata).

Kontrindikacijas
* Nelietot o materialu tie$ai pulpas parklasanai. Tiesa pulpas tuvuma
ieverojiet pienemtas standarta kliniskas procedaras.

Piesardzibas pasakumi _ _

* Ceramir Crown & Bridge satur poliakrilskabi, kas var kairinat acis un adu.
Nepielaujiet nokjusanu acis. Ja materials nok|ust uz adas, noskalojiet to ar
lielu daudzumu udens. Ja materials ir nok|uvis acis, nekavejoties izskalojiet
tas ar lielu daudzumu adens un versieties pie arsta.

Nelietojiet pacientiem, kam ir zinama alergiﬁ pret poliakrilskabi. Retos
gadijumos izstradajums var izraisit jutigumu. Konstatejot $adas reakcijas,
partrauciet izstradajuma lietosanu un konsultéjieties ar arstu.

3. DETALIZETI NORADIJUMI ) .

/\UZMANIBU! NELIETOJIET IEPRIEKSEJAS APSTRADES LIDZEKLUS, .
PIEMERAM, SILANUS, PRAIMERUS VAI SAISTVIELAS, JA CEMENTESANAI
TIEK IZMANTOTS CERAMIR CROWN & BRIDGE. SADU APSTRADES
MATEEgALU IZMANTOSANA VAR NELABVELIGI IETEKMET CEMENTA
SAISTISANOS.

3.1. Zoba sagatavosana

* Nonemiet pagaidu restauracijas lidzek|us un cementu.

* Ja nepiecie$ams, notiriet zobu ar pumeku vai profilaktisku pastu (ar fluoru

vai bez ta).

Noskalojiet ar adeni.

Viegli nozavéjiet ar gaisu bez ellas piemaisijuma vai vates tamponu.

Nepielaujiet izzu$anu. .

Izolgjiet zobu ar vates tamponiem.

3.2. Restauracijas sagatavosana

disilikats

Kodiniet ar fluoradenrazskabi (HF) atbilstosi raZotaja noradijumiem. Nelietojiet
ieprieksgjas apstrades lidzek|us, pieméram, silanus, praimerus vai saistvielas.

Visas paréjas restauracijas ) ) )
Ja cementésanai tiek izmantots Ceramir Crown & Bridge materials, nelietojiet
iepriek$gjas apstrades lidzek|us, pieméram, silanus, praimerus vai saistvielas.

adu ieprieksejas_apstrades lidzek|u izmanto$ana nepielauj cementa un
restauracijas saisti$anos

3.3. Pulpas aizsardziba
e Ja ir janodrosina pulpas aizsardziba, ievérojiet pienemtas standarta
kliniskas proceduras.

3.4. Pulvera un Skidruma iznemsana un sajaukSana

Pulvera un $kidruma’standarta atfieciba ir 1,8/1,0 (svars/svars) (1 kausing
bez kaudzes pulvera uz 2 pilieniem Skidruma). Sajauk$anas palikina veids:
neuzstcoss paliktnis sajauksanai vai stikla plaksnite

Ar komplekta ieKE{uto kausinu (bez kaudzes) uzberiet vajadzigo daudzumu

;%ulvera uz sajauksanas paliktna/plaksnites. X X k
uriet Skidruma pudeli_ vertikali un viegli saspiediet to, lai uzpilinatu

gkidrumu (2 pilieni Skidruma uz katru” kausinu pulvera). Lai iegutu

nemainigu rezultatu, pilinot parliecinieties, vai sprausla nav palicis gaiss

(pieméram, neizmantojiet pirmo pilienu vai maigi sakratiet pudeli, kad ta ir

apveérsta otradi).

Péc lieto§anas nekavéjoties aizveriet pudeles.

Pievienojiet visu pulveri $kidrumam, izmantojot Blastmasa lapstinu.

O a S
Samaisiet lidz viendabigai masai (ne ilgak ka 30 sekundes)

Darba un sacieté$anas laiks

¢ Darba laiks (no sajauksanas beigam) 23 °C/73 °F temperatara: 2 minates.
* Sacietésanas laiks (no sajaukSanas beigam): 3-8 minutes. X
Piezime, Istabas temperatara, kas parsniedz 23 °C/73 °F, paatrina sacietesanu
un sarsina darbam atvéléto laiku. Darba laiku var paildzinat, izmantojot
atdzeseétas sastavdalas vai maisot uz aukstas stikla plaksnites.

3.7. Cementésana un pécapstrade

* levietojiet samaistto cementu kronTt.

e Lai nepielautu izkustéSanos, ievietojiet restauracijas lidzeklus un
stabilizejiet tos piespiezot, lidz cementa konsistence sak lidzinaties gumijai

aptuveni 2 min E

Kad cements ir gumijveida konsistencé, nonemt lieko materialu.

Turét restauracijas lidzekli nekustigi vél 4 minates.

Parbaudiet zonas ap restauracijas malam (it ipasi pie smaganu malas) un

nonemiet lieko cementu

lesakiet pacientam nenoslogot restauraciju pirmas Cetras stundas péc

cementésanas.

. GLABASANA UN DERIGUMA TERMINS
g5er‘1acm/7\r70n?wn & Bridge QuikMix jauzglaba temperatara ho 4 °C/39 °F lidz
Glabasanas laika trauku vaciniem jabut ciesi aizvértiem, un tos nedrikst

labat mitras vietas.

* Nelietojiet Ceramir Crown & Bridge QuikMix, ja ir beidzies ta deriguma termins.

Precu zimes
@ Skidrums

4

Ceramir® ir Doxa Dental AB pre¢u zime.
Pedéjo reizi parskatits: 2016-10-14

Rentgenstarojuma necaurlaidigs

——— Pulveris ﬂ Kausing

. Sajauksanas paliktnis

LIETUVIY KALBA

/\JSPEJIMAS NAUDOTI TIK ODONTOLOGAMS PROFESIONALAMS PAGAL
EKOMENDUOJAMAS INDIKACIJAS

1. GAMINIO APRASYMAS

,Ceramir® Crown & Bridge” yra ilgalaikis spindulinei energijai nepralaidus
biokeraminis glaistomasis” cementas. Pagrindinis ml\tem{(kor‘npqnemas yra
kalcio aliuminatas, o skys¢io — vanduo. Cementas, kietejantis vykstant
cheminei reakcijai, kietéja savaime. ,Ceramir Crown & Bridge QuikMix"
sudetyje esantys milteliai pateikiami atskirai stiklainyje, o skystis pateikiamas
laseliniame buteliuke su pipete. Maiiausia}g mﬂ)telw grynasis svoris — 15 g, 0

maziausias skyscio grynasis svoris — 10 g (9 ml

PRIEDAI

Prie milteliy pridedamas milteliy dozavimo samtelis
Medziagy nesu%er\am\ maidymo lentelé

Plastikiné mentelé cementui maisyti

2. NAUDOJIMO INDIKACIJOS ,

Priemoné ,Ceramir Crown & Bridge" skirta ilgalaikiam cementavimui:

* Su metalo ir metalo su porcelianu sujungtoms karanéléms ir tiltams
Auksiniams 1K\otams ir uzklotams

Pagal modelj pagamintiems metaliniams kaiS¢iams ir ju pusgaminiams
Tvirtoms keraminéms karunéléms ir tiltams, tinkamiems 1f)rastam
cementavimui (pvz., cirkonio dioksido, aliuminio oksido ir li¢io disilikato)

Kontraindikacijos o )
¢ Nenaudoti kaip' tiesioginés p_uIPa dengiancios medziagos. Jei medZiaga
yra arti pulpos, naudokite priimtas standartines klinikines proceduras.

Atsargumo priemonés o ‘ o
¢ Priemoneje ,Ceramir Crown & Bridge" yra poliakrilines FD?§IIQS. galincios
dirginti akis ir oda. Ven%u salygio su akimis. Patekus ant odos, nuplauti
dideliu kiekiu vandens. Patekus | akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu
vandens ir ieSkoti medicinos pagalbos. . . .
¢ Nenaudokite pacientams, alergiskiems poliakrilo rog8ciai. Retais atvejais
gam\nys kai kuriems asmenims gali sukelti padidéjusio jautrumo reakcijas.
astebéje tokia reakcija nutraukite gaminio naudojima ir kreipkités j gydytoja.

3. ISSAMIOS INSTRUKCIJOS

/\DEMESIO CEMENTUODAMI SU ,CERAMIR CROWN & BRIDGE",
NENAUDOKITE JOKI PIRM\N?M APDOROJIMUI SKIRT%MEDZ\AGU‘
PVZ.. SILANU, UZPILDU AR RISAMUJU MEDZIAGU. NAUDODAMI
PIRMINIAM APDOROJIMUI SKIRT, EDZIAGAS GALITE SUTRIKDYTI
CEMENTO PRILIPIMO PROCESA.

3.1. Danties paruoSimas .

Pasalinkite laikinajj restauracijos darinj ir cement: .
Jei reikia, iSvalykite dantj pemza arba ,Prophy” pasta (su fluoridais arba be ju).
Praplaukite vandeniu.

Svelniai nudziovinkite oru, kuriame néra riebaly priemaidy, ar vatos
gumuléliais. NeperdZiovinkite.

o Vieta izoliuokite vatos tamponais.

3.2. Restauracijos darinio paruoSimas
Licio disilikatas
Esdinkite su HF ragstimi laikydamiesi gamintojo nurodymu. Nenaudokite

jokiy pirminiam apdorojimui skirty medziagy, pvz., silany, uZpildy ar risamuju
medziagy

Visos kitos restauracijos

Cementuodami su ,Ceramir Crown & Bridge" nenaudokite jokiy pirminiam

apdorojimui skirty medziagy, pvz., silany, uZpildy ar riSamyju medziagu
audojant bet kokig pirminiam apdorojimui skirta medziaga gali sutrikti

cemento ir restauracijos darinio sulipimas.

3.3. Pulpos apsauga . ) -
e Jei reikia apsaugoti pulpa, atlikite priimtas standartines Kklinikines
procedaras.

3.4 Milteliy ir skyséio misinio paskirst){mas ir maiSymas
Standartinis ‘milteliy” ir skrsé\o santykis yra 11,0 (svoriy ‘santykis) (1
nubrauktas milteliy samtelis ir 2 skysCio lagai). MaiSymo lentelés tipas:
medziagy nesugerianti maiSymo lentele arba stikliné plokstelé

e Pridétu samteliu ant maiSymo_lentelés / plokstelés uzberkite nurodyta
nubrauktyu milteliy samteliy skaiciy.
Laikydami skyscio buteliuka vertikaliai, Svelniai paspauskite, kad skystis
pradety lasefi (2 lasai vienam milteliy samteliui). Kad rezultatai buty
nuoseklus, jsitikinkite, kad lasinant skystj pipetéje néra oro, pvz., nulasinkite
Birma_ii laga | Sona arba Svelniai pakratykite apversta buteliuka.

asinaudoje buteliukus iSkart uzdarykite.
Miltelius | skystj visada berkite plastikine mentele X
Sumaisykite homogeniska pasta (daugiausia 30 sekundziy).

Darbo ir kietéjimo trukmé .

¢ Darbo trukme (nuo maiSymo pradZios) esant 23 °C/73 °F temperatrai: 2 minutes.
. K\etésmo trukmé (nuo maisymo pabaigos): nuo 3 iki 8 minuci

PASTABA: jei kambario temperatUra auksStesné negu 23 °C / 73 °F, kietéjimas
vyksta greiCiau, darbo trukme trumpéja. Darbo trukme galima prailginti
naudojant uzaldytus komponentus arba mai$ant ant Saltos stiklinés plokstelés.

3.7. Glaistymas ir poliravimas

¢ Uztepkite sumaiyto cemento ant karangles. ; .

e Uzdekite restauracijos darinj ir ji stabiliai laikykite prispaude reikiamoje
Eadelyje‘ kol cementas pasidarys gumos konsistencijos (apie 2 min).

e Kai cementas §aus gumos konslstencu% pasalinkite medziagos pertekliy.

* Restauracijos darinj Ealalkykne stabiliai dar 4 minutes.

* Patikrinkite sritj aplink restauracijos darinio krastus (ypa¢ danteny vagele)
ir pasalinkite likusj cementa.

e Pacientui patarkite per pirmaja valandg po cementavimo vengti kravio
restauruojamajai daliai

5. LAIKYMAS IR GALIOJIMO LAIKAS
e Priemone ,Ceramir Crown & Bridge QuikMix" laikykite 4 °C / 39 °F-25 °C /
7 °F temperatdroje. o . . -
¢ Stiklainiy dangteliai turi bati tvirtai uzsukti. Stiklainiai neturi bati laikomi
vietose, kur dregmes \Kg\s yra didelis.
e Pasibaigus galiojimo laikui, nebenaudokite ,Ceramir Crown & Bridge QuikMix“.

Prekiy zenklai
,Ceramir® yra bendroves ,Doxa Dental AB* prekés Zenklas.

& Skystis

Paskutinés perzitros data: 2016-10-14
Nepralaidus spindulinei energijai
i

—" Milteliai

. Maigymo lentelé

Samtelis

POLSKI

A\PRZESTROGA PRZEZNACZONY DO ZASTOSOWAN
STOMATOLOGICZNYCH WYEACZNIE W ZALECANYCH PRZYPADKACH

1. OPIS PRODUKTU

Ceramir®Crown & Bridge to trwaly, nieprzepuszczalny dla promieni
rentgenowskich, bioceramiczny cement do osadzania. Glownym skfadnikiem
Eroszku jest glinian wapnia, a ptynu — woda. Jest to cement samoutwardzalny,
tory twardnieje w wyniku reakcji chemicznej. W produkcie Ceramir Crown
& Bridge QuikMix proszek jest dostarczany osobno w stoiczku, a ptyn jest
dostarczany w butelce z zakraplaczem. Minimalna masa proszku netto to 15
g, @ minimalna objeto$¢ ptynu netto to 10 g (9 ml).

WYPOSAZENIE:

Miarka do dozowania proszku jest dotgczona do proszku
Niewchtaniajaca podkfadka do mieszania

Plastikowa szpatutka do mieszania cementu

2. WSKAZANIA DO UZYCIA )
Produkt Ceramir Crown & Bridge jest przeznaczony do statego cementowania:
* koron i mostéw porcelanowych oraz metalowych na metalu,

ztotych wkiadow koronowych (inlays) i nakiadow koronowych (onlays),
odlanych lub prefabrykowanych metalowych wktadéw,

wytrzymatych ceramicznych” koron i mostéw (np. z dwutlenku cyrkonu,
tlenku glinu lub dwukrzemianu litu) odpowiednich dla tradycyjnych metod
cementowania.

Przeciwwskazania

* Nie nalezy uzywa¢ jako materiatu do bezpos’redmego przykrycia miazgi
zeba. W przypadku bezpo$redniego sasiedztwa lub kontaktu z miazga
nalezy zastosowa¢ uznane standardowe procedury kliniczne.

Srodki ostroznosci ) )

* Produkt Ceramir Crown & Bridge zawiera kwas poliakrylowy, ktory moze
dziata¢ draznigco na oczy i skore. Nalezy unika¢ kontaktu z oczami. W
Erzypadku kontaktu ze skorg przeptuka¢ duza iloscig wody. W przypadku

ontaktu z oczami natychmiast przemy¢ duza iloscia wody i zasiegnac
orady medycznej.

* Nie nalezy stosowaC u pacjentow ze stwierdzong alergia na kwas
poliakrylowy, W rzadkich przypadkach produkt moze ~powodowac
nadwrazliwo$¢ u niektorych oséb. W przypadku zaobserwowania takich
reakgji nalezy przerwa¢ uzywanie tego produktu i skonsultowa¢ sie z lekarzem.

3. INSTRUKCJA POST%POWANIA
AUWAGA NIE STOSOWAC ZADNYEH SRODKOW PRZYGOTOWUJACYCH,
TAKICH JAK SILANY, PODKtADY CZY SUBSTANCJE WIAZACE,
S CEMENTOWANIA ZA POMOCA CERAMIR CROWN & BRIDGE.
STOSOWANIE TEGO TYPY SRODKOW PRZYGOTOWUJACYCH MOZE
POGORSZYC WEASCIWOSCI WIAZACE CEMENTU

3.1 Przygotowanie zeba e

e Usuna¢ tymczasowe uzupetnienie i pozostato$ci cementu tymczasowego.
* W razie "potrzeby oczysci¢ zab pumeksem lub pasta profilaktyczna
(z fluorem lub bez).

Wyptuka¢ woda. .
Osuszy¢ delikatnym strumieniem powietrza wolnego od oleju lub
kuleczkami bawetnianymi. Nie przesuszac.

Odizolowa¢ zab za pomoca bawetnianych wateczkow.

3.2 Przygotowanie uzupetnienia

Dwukrzemian litu

Nanie$¢ kwas fluorowodorowy zgodnie z mstrukckam\ producenta. Nie
stosowa¢ zadnych $rodkéw przygotowujacych, takich jak silany, podkfady
czy substancje wiazace.

Pozostate typy uzupetnien . . i
Podczas stosowania cementu Ceramir Crown & Bridge nie nalezy stosowac
zadnych $rodkow przsygolowujqcych, takich jak “silany, podktady cz

substancje wigzgce. Stosowanie ‘tego typu $rodkéw przygotowujgcycl

spowoduje zniszczenie wigzania migdzy cementem a uzupetnieniem.

3.3 Ochrona miazgi .
e Jesli wymagana jeSt ochrona miazgi, zastosowa¢ uznane standardowe
procedury Kliniczne.

3.4 Dozowanie proszku i ptynu oraz mieszanie

Standardowy stosunek proszku do ptynu to 1,8/1,0 (w/w) (1 ptaska miarka
proszku i dwie krople pfynug) Rodzaj podktadki do mieszania: Niewchtaniajaca
podktadka do mieszania lub ptytka szklana

* Za pomoca dota}czonej miarki odmierzy¢ zadana liczbe ptaskich miarek
groszku na podktadke/ptytke do mieszania. ~ o
rzymajac butelke z ptynem pionowo, delikatnie $cisnac ja, aby odmierzy¢
plyn (2 krople na miarke proszku). Aby uzyskac jednorodne wyniki, nalezy
Wewmé sig, ze podczas dozowania w dyszy nie znajduje sie powietrze.
ozna to zrobi€, wy\ewajgc pierwszg krople lub delikatnie wstrzasajac
butelka trzymang do'géry dnem X
Natychmiast po uzicm nalezy zamkna¢ butelki.
Doda¢ ca#yé)rosze do ptynu za pomoca plastikowej szpatutki.
Wymiesza¢ do momentu uzyskania jednorodnej pasty (co najwyzej 30 sekund).

Czas pracy i twardnienia o _

¢ Czas pracCy (liczac od rozpoczecia mieszania) przy temperaturze 23°C
73°F): 2 minuty. . .

e Czas twardnienia (liczac od zakonczenia mieszania): 3-8 minut,

UWAGA: Temperatura w pomieszczeniu przekraczajaca 23°C/73°F

przyspiesza twardnienie i skraca czas pracy. Czas pracy mozna wydtuzy¢,

stosujgc schtodzone sktadniki lub mieszajac produkt na zimnej ptytce szklanej.

3.7 Osadzanie i wykanczanie

* Wymieszany cement natozy¢ na korone.

e Osadzi¢ uzupetnienie i utrzymywac je nieruchomo, dociskajgc we
wiladciwej pozycji, dopoki cement nie uzyska konsystencii gumy (okoto 2 minut).
Gdy cement uzyska konsystencje gumy, usuna¢ nadmiar materiatu.
Utrzymywa¢ uzupetnienie we wtaéciwe] pozycji jeszcze przez 4 minuty.
Sprawdzi¢ obszar dookota brzegu' uzupetnienia (zwtaszcza rowek
dzigstowy) i usuna¢ wszystkie pozostatosci cementu .

Poinstruowa¢ pacjenta, aby unikat obcigzania uzupefnienia w ciagu
godziny od natozenia cementu

. PRZECHOWYWANIE | OKRES TRWALOSCI
Ceramir Crown & Bnd%e QuikMix nalezy przechowywac w temperaturze od
4°C/39°F do 25°C/77°
Podczas przechowywania pojemniki powinny by¢ szczelnie zamknigte i
chronione przed wilgocia.

Nie nalezy uzywac¢ geram\r Crown & Bridge QuikMix po terminie waznosci.

Znaki towarowe
Ceramir® {est znakiem towarowym firmy Doxa Dental AB.
Data ostatniej korekty: 2016-10-14

Nie przepuszcza promieni rentgenowskich

—— Proszek W Miarka
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Podktadka
do mieszania;

TURKCE

ANKAZ SADECE ONERILEN ENDIKASYONLARA YONELIK PROFESYONEL
DI$ HEKIMLIGI KULLANIMI'ICIN

1. URUN A%IKLAMASI

Ceramir® Crown & Bridge kalici, radyoopak, biP/oseramik bir simandir. Tozdaki
temel bilesen kalsiyum altiminat, sividaki temef bilesen sudur. Siman kimyasal
tepkime sonucu kendiliginden sertlesir. Ceramir Crown & Bridge QuikMix'te, toz
bir kavanoz igerisinde ayri olarak, sivi ise damlalikli bir ?@e icerisinde tedarik
edilir. Tozun minimum net katlesi 15 g, sivinin minimum net hacmi 10 g'dir (9 ml).

AKSESUARLAR:

Tozun dozlanmasi igin toz ile birlikte bir kasik verilmistir
Emici olmayan bir karistirma pedi

Simani karistirmak icin plastik bir spatula

2. KULLANIM ENDIKASYONLARI

Ceramir Crown & Bridge, asagidakilerin kalici simantasyonu

* Metal kuronlara ve koprulere yapistinimis metal ve porsel
Altininleyler ve onleyler

* Dokme veya prefabrik metal dikmeler

¢ Geleneksel simantasyona uygun ylksek dayanimli seramik kuronlar ve
kopraler (6rn. zirkonya, alimina ve lityum disilikat)

Kontrendikasyonlar
* Dogrudan pulpa kaplama maddesi olarak kullanmayin. Pulpaya ¢ok yakin
olmasi durumunda, kabul edilen standart klinik prosedurleri kullanin.

Onlemler

* Ceramir Crown & Bridge gézleri ve cildi tahris edebilen poliakrilik asit icerir
Gozlere temas etmesinden kaginin. Cilde temas etmesi durumunda, bol
suyla yikayin. Gozlere temas etmesi durumunda, derhal bol suyla yikayin ve
tibbi yardim alin .
Poliakrilik aside alerjisi oldugu bilinen hastalarda kullanmayin. Urtn
baz kisilerde nadiren hassasiyete neden olabilir. Bu tur reaksiyonlar
gozlemlendiginde trint kullanmayi birakin ve bir doktora danisin

3. ADIM ADIM TALIMATLAR

/\DIKKAT CERAMIR CROWN & BRIDGE ILE SIMANTASYON YAPARKEN
SILAN, PRIMER VEYA BONDING MADDESI GIBI ON TEDAVI MADDELERI
KULLANMAYIN. BU TIP HERHANGI BIR ON TEDAVININ KULLANILMASI
SIMANIN BAGLAYICI OZELLIGINI BOZABILIR

3.1 Disin hazirlanmasi
* Gegcici restorasyonu ve simani gikarin,

Gerekirse, ponza tasi veya profi macun kullanarak disi temizleyin (flortrlt
veya flortrsuiz).

Suyla durulayin i

Yagsiz hava velya pamuk ile kurutun. Nemini alarak kurutma yapmayin.
Uygulama yapilacak alani pamuk rulolarla izole edin

igin tasarlanmistir:

i
len

3.2 Restorasyonun hazirlanmasi
LitYum Disilikat
Ureticinin talimatlarina uygun» olarak HF asit ile purtzlt hale getirin. Silan,
primer veya bonding maddesi gibi 6n tedavi maddeleri kullanmayin

Diger tim restorasyonlar

Ceramir Crown & Bridge'ile swman‘tas}/on yaparken silan, primer veya bonding
maddesi gibi 6n tedavi maddeleri kullanmayin. Bu tip 6n tedavi maddelerinin
kullaniimasi siman ile restorasyon arasindaki bag tahrip eder.

3.3 Pulpa korumasi . .
* Pulpa korumasi gerekirse, kabul edilen standart klinik prosedurleri kullanin

3.4 Toz-sivi dagitma ve karistirma
Standart tozun siviya orani 1,8/1,0'dir (a/a) (1 silme kasik toza 2 damla sivi).
Karistirma pedi turt: Emici olmayan karistirma pedi veya cam plaka

* Istediginiz sayida silme kagik tozu verilen kasigi kullanarak bir karigtirma
ged\/plakas_\ (izerine dagitin.

e S sisesini dik olarak tutun ve nazikge sikarak siviyi dagltméher bir kasik
toz i?in 2 damla). Daha tutarli sonuglar icin dagitma esnasinda ornegin ilk

damlay atarak veya sise bas asagl durumdayken siseyi calkalayarak

agizlikta hava olmamasina dikkat edin

§\§e\en kullandiktan hemen sonra kapatin

lastik bir spatula kullanarak siviya tm tozu ekleyin.
Homojen bir macun haline gelene kadar karistinn (maksimum 30 saniye).

(;ah;ma ve sertlesme siireleri . N

* gdcﬁ(s"li’de Galisma stresi (karistirma isleminin baglangicindan itibaren):
akika.

. Semegme suresi (karistirma isleminin sonundan itibaren): 3 ila 8 dakika.

NOT: 23°C/73°F'nin Uzerindeki oda sicakliklari sertlesme ‘stresini kisaltir ve

calisma suresini azaltir. Calisma suresi sogutulmus bilesenler kullanilarak veya

karistirma islemi soguk bir cam levha Uzerinde yapilarak uzatilabilir.

3.7 Doldurma ve bitirme

* Karistirlmis simani krona doldurun

Restorasyonu vyerlestirin ve siman, kauguk benzeri bir kivama ulasana
kadar (yaklasik olarak 2 dakika) herhangi bir hareketi énlemek igin baski
uygulamak suretiyle stabilize edin X

Siman kauguk benzeri bir kivama u\a?ugmda fazlalik malzemeyi atin.
Restorasyonu bir 4 dakika daha stabil tutun.

Restorasyonun kenarlarindaki bolgeyi kontrol edin (6zellikle diseti sulkusu)
ve varsa fazla simani temizleyin

Simantasyondan sonraki ilk 'saat igin hastalara restorasyon Uzerine yik
bindirmemelerini 6nerin.

. SAKLAMA VE RAF OMRU
Ceramir Crown & Bridge QuikMix'i 4°C/39°F ve 25°C/77°F arasindaki
sicakliklarda saklayin
Kavanoz kapaklari sikica kapali olacak sekilde ve ylksek nemden uzakta
muhafaza edin
Ceramir Crown & Bridge QuikMix'i son kullanma tarihinden sonra
kullanmayin

Ticari markalar
Ceramir® , Doxa Dental AB sirketinin ticari markasidir.

Son revizyon tarihi: 2016-10-14

el o

Radyoopak Sivi

—— Kask . Karistirma pedi

@ Toz

CESKY

/\UPOZORNENI UBCENO VYHRADNE K POUZITI ZUBNIM SPECIALISTOU V
DOPORUCOVANYCH INDIKACICH

1. POPIS PRODUKTU

Ceramir® Crown & Bridge je permanentni rentgenkontrastni biokeramicky
tmelici cement. Hlavni soucast je praskovy hlinitan vapenaty a tekuta voda.
Cement tuhnouci v dlsledku chemické reakce je samotuhnouci. Ceramir
Crown & Bridge QuikMix je dodavan oddélené ve formé prasku ve sklenici a
Iekuﬂnév kapaci [ahviéce. Minimaini istd hmotnost prasku je 15 g a minimalni
Cisty objem tekutiny je 10 g (9 ml).

PRISLUSENSTVI

1Zicka pro davkovani prasku pfilozena k prasku,
neabsorpéni michaci podiozka,

plastova $pachtle pro michani cementu.

2. INDIKACE POUZITI

Ceramir Crown & Bridge je uréen k permanentnimu cementovani nasledujicich prvkd:

* kovové a porcelanové prvky vazané na kovové korunky a mastky,

e Zlaté inlaye a onlaye,

* odlitky nebo prfedem vyrobené kovové pilife,

e keramické korunky a mustky s vysokou silou vhodné ke konven&nimu
cementovani (napf. oxid zirkonicity, oxid hlinity a disilikat lithia)

Kontraindikace
» NepouZivejte jako prostredek k primému kryti dfend. V tésné blizkosti dfené
Y

je nutné pouzit standardni klinické postup

Bezpecnostni opatreni
¢ Ceramir Crown & Bridge obsahu{(e polyakrylovou kyselinu, kterd muze
drazdit o¢i a kuzi. Zabrarite kontaktu s o¢ima. Pokud dojde ke kontaktu

s kUzi, oplachnéte dostatkem vody. V pripadé kontaktu s ocima ihned
oplachnéte dostatkem vody a vyhledejte lékare.

lepouzivejte u pacientl se_znamou alergii na kyselinu polyakrylovou.
V ojedinélych pfipadech muze produkt u Urgitych osob vyvolat réakci z
precitlivélosti. Pokud se rozvine takové reakce, prestarite produkt pouZivat
a obrat'te se na lékare

3. Pok{ln#’ krak za krokem . N .
/A\POZQR OUZIVEJTE ZADNA CINIDLA K PREDBEZNE PRIPRAVE
NAPR. SILANY, PRIMERY NEBO VAZEBNE SYSTEMY) PR CEMENTOVANI
OMOCI PRODUKTU CERAMIR CROWN & BRIDGE. POUZITI TAKOVYCH
PREDBEZNYCH PRIPRAV MUZE NARUSIT VAZANI CEMENTU

3.1 PRIPRAVA ZUBU
* Odstrarite docasnou nahradu a cement .
* V pripadé potieby vycistéte zub pomoci pemzy nebo profylaktické pasty
s fluoridem nebo bez néj).
plachnéte vodou.
Vysuste jemné vzduchem neobsahuijicim olej nebo vatovymi peletkami.

Ng}ouiw’ve{te v?/souse a. .
Odizolujte lokalitu pomoci vatovych véleckd.
3.2 Pfiprava nahrady

Disilikat lithia

Naleptejte kyselinou fluorovodikovou dle pokyn( vyrobce. Nepouzivejte zadna
¢inidla L;réena k predbézné pripravé (napf. silany, primery nebo vazebné
systémy).

VSechny ostatni nahrad

Pri cementovani pomoci produktu Ceramir Crown & Bridge nepouZivejte
z&dn4 cinidla urcena k predbeézné pripravé (napf. silany, primery nebo
vazebné systémy). Pouziti takové predbézné pripravy zni6i vazbu mezi
cementem a nahradou.

3.3 Ochrana diené ) -
* Pokud je nutné zajistit ochranu dfené, pouzijte standardni klinické postupy.

3.4 Davkovani a michani smési prasku a tekutiny .
Standardni pomer prasku a tekutiny je 1,8: 1,0 (g/g) (1 pina [Zicka prasku na
2 kapky tekutiny). Typ michaci podloZky: neabsorpéni michaci podiozka nebo
sklenéna desticka

Pripravte potfebny pocet pinych IZi¢ek pragku, pomoci pfilozené odmemé
Zicky, na michaci podiozku/desticku.

Podrzte lahvicku svisle otvorem dol a lehce ji stlacte, aby z ni vytekla
tekutina (2 kapky na Izi¢ku prasku). K dosazeni konzistentnéjsich vysledku
zajistéte, aby v frysce nebyl vzduch pfi davkovani, napf. vylou¢enim prvni
kaﬁky nebo jemnym protfepanim lahvicky, kdyz je dnem vzhlru

Lahvi¢ku uzavrete ihned po pouZziti.

V&echen prasek pridavejte k tekutiné pomoci plastové Spachtle.
Smichejte a vytvorte homogenni pastu (max. 30 sekund).

Pracovni doba a doba tuhnuti

¢ Pracovni doba (od konce michani) pfi teploté 23 °C: 2 minuty

¢ Doba tuhnuti (od konce michani): 3 az 8 minut. .
POZNAMKA: Pii pokojové teploté vyssi nez 23 °C bude tuhnuti rychlej$i a
pracovni doba se zkréati. Pracovni dobu Ize prodlouzit pouzitim zchlazenych
slozek nebo jejich michanim na studené sklenéné desticce.

3.7 Tmeleni a dokon&ovani

* Vlozte namichany cement do korunlév.

¢ Usadte nahradu a stabilizujte ji pod tlakem, aby nedochazelo k zadnym
thybum‘ dokud cement nedoséhne gumovité konZistence (priblizne 2 minuty).

e Kdyz (,}emem dosahne gumovité” konzistence, odstrante prebytec¢ny
material.

¢ Drzte nahradu ve stabilni poloze jesté dalsi 4 minuty. .

e Zkontrolujte oblast kolem okraju nahrady (hlavné gingivéini Zlabek) a
odstrarite zbyvajici cement.

* Poucte paciénta o zakazu zatéZovani nahrady po dobu jedné hodiny od
cementovani

5. SKLADOVANI A ZIVOTNOST

* Ceramir Crown & Bridge QuikMix skladuite pfi teploté od 4 do 25 °C.

e Pii %kla”?l?vém' musi byt viko sklenice pevné uzavrené a produkt chranén
fed vihkosti

* Nepouzivejte Ceramir Crown & Bridge QuikMix po uplynuti data spotreby.

Ochranné znamky o
Ceramir® je ochranna znamka spole¢nosti Doxa Dental AB.

Datum posledni revize: 2016-10-14
@ Pragek

Tekutina

. Michaci podlozka

Rentgenkontrastni

— Llsitka

EAAHNIKA

/\MPOZOXH TA EMAITEAMATIKH OAONTIATPIKH XPHZH, MONO [MA TIx
2YNIZTOMENEZ ENAEIZEIZ

1. NEPIFCPA®H MPOIONTOZ

To npoiov Ceramir® Crown & Bridge eival pia poviun, akTivooKIEQr), BIOKEQAIKH,
pNTVLANG Kovia. To KUPIO CUCTATIKG OTNV Kovia Eival TO apYIIKG AGPECTIO Kal
OTO LYPO, TO VEPD Kovia ouykOMnonG, Tng omoiag N okApuvon eva
QroTEAECUA XNUIKAG avtidpaong, elval autonolupepiCopevn. 1o Ceramir
Crown & Bridge QuikMix, n Kovia mapé€xetal xwplota oe BAo Kat To Lypo O
$LGAN pe oTayovouETPO. To EAAKIOTO Kal afc’) cgo: NG Koviag eival 15g kat o
eNaxIoTog Kabapdg dykog Tou LypoU eivat 10 g (9 ml)

MAPEAKOMENA:

Mapéxetal éva SO00UETOIKG KOUTAN VI TN S0COHETENCN TNG Koviag
Mia pn armoppodnTikr emdaveia avapiEng

Mia MAQOTIKY| OTATOUAQ YIQ TNV QVApIEN TNG Koviag

2. ENAEIZEIZ XPHZHZ ) )

To Ceramir Crown & Bridge mipoopiCetat yia tn povipn cuykOAnon:

* MeTEMWY KAt TOPOEAQVIV TIOL OLVEVIVOVTAL JE HETOMIKEG OTEPAVEG Kal

YEPUPEG

XPLOWY EVBETWV Kal EMEVOETWY

ﬁng r]ﬁpOKCgOOKEUOGuS{KuJV,OEO[LAﬁ))Y X - —
PAUIKIV OTEGOAVIY KOl YEDUPWV UPNAAG QVTOXIIG, KATGAMNAWY VIOl CULBATIKS

OUYKOMNaN (.. SIOEEIBIo Tou %ﬁoviou. OEEIBI0 TOL aPYNioL KA SITUPITKO AiBo).

AvTevdeigeig

* Mnv TO XpPnoldomoleite wq mapdyovta Aueong KAAupng moAdol. e
TIERITTTWON KOVTIVAG amdaoTaonc armoé Tov TOAGS, XPNOILOTIONOTE AmMOSEKTES,
TIPOTUTEG KAIVIKEG DIABIKATIES.

MéTpa npodUAagng

¢ To Ceramir Crown & Bridge mepiéxel TOAGKPUAKO OED Tiou pmopel va
TIDOKOAEDEL EPEBICLIOUG OTA LIATIA KAl OTO 6égpo AmoguyeTe TNV enadr| e

Ta pama. 2TV mePInTwon enagng Pe To Oeppa, EEMADVETE pe AdpBovo

VEPO. 2 TIEPITTWON ENAPNG pE Ta PATIA, MAOVETE AUECWC He AdBovo vepd

Kal (NTAOTE [aTPIKN ,UUUBOU)\% .

Mr;:/ TO XPNOWOTIOIEITE OE ACBEVEIG TTOU eival YwwoTé OTL éxouv aMepYia oTo

TIOAUOKPUAIKO OED. 3& OTIAVIEG TIEPTTWCELG, TO TPOIOV PIMOPE! VA TIPOKAAECEL

euacbnoia oe oplopéva aropa. Av TIAPATNPNOETE TETOIEG QVTIOPACEIG,

SIAKOYTE TN XPrIoN TOU TIPOIOVTOG Kal CUPBOUAEUTEITE KATAMNAO 1[aTPS

3. OAHIIEZ BHMA NPOZ BHMA

/AAPOZOXH MHN XPHSIMOITOIEITE MESA MPOEME=EPTASIAS, I1.X. SIAANIO,
EMISTPOSEIS H >YTKOMHTIKES OY3IE>, OTAN [TPATMATOMOIEITE
SYTKOMHEIS ME TO POION CERAMIR CROWN & BRIDGE. H XPHSH
OMOIONAHTIOTE MESON [POETIE=EPASIAZ MIOPEI NA EMTHPEASEI TH
SYTKOMHZH THE KONIAS

3.1. Mapaokeun dovTiol
* Adaipgate TV ﬂpocmp\vr]’ QMOKATAOTAON KAl GUYKOAANGN
Av )(SEMCKETDL KaBapioTe To GOVTI e aoTa ) IAoTa oTABWONG (He 1 xwpic $BGPI0).
EMAVVETE LIE VEQO. . X
2Teyvwote anahd pe agpa xwpic Aadt i pe BapBaxt. Mnv anofnpaivete.
AropoviwoTe To onpeio pe &apﬁdm.

3.2 Mapaokeun Tng anokatdoTaong

AmupITIKO AiBlo
XapdgTe Pe LdPOoPBoPIKS OFD, chPdwva LE TIG oénvle% TOU KOTAOKEUQAOTH).
Mnv  XpnoIHOTIOIETE  Jéoa TIPOETTEEEPYADIAG, TTX. OAQVIO, EMOTPWOEIG N
GUYKOANTIKEG OUOIEG,

MNa 6Aeg TIG AAAeg amokaTaoTaosiq ) ) )
Mnv ﬁgnotuomlsna peoa Tpoene€epyaoiag, T.X. OAGVIO, ETIOTPWOEIG N
OUYKOMNTIKEG OUCIEG, OTAV TIPAYHUATOTIOIETE OLYKOMACEIG HE TO TIPOIOV
Ceramir Crown & Bridge. H xprion omolwvenroTe péowv mpoenegepyaciaq
Ba KaTaoTPEWE! TN CLYKOANCN HETAEL TNG KOVIAG KAl TNG AMOKATACTAONG.

3.3 MpooTacia moApou
* Av QIAITEITAl TPOCTAGIA TOU TTOAPOU, XPNOILOTIONOTE AMOSEKTES, TTPOTUTIEG
KAWVIKEG S10OIKATIEG.

3.4 Xopniynon kai avauign koviag-uypou
H TUmKl? gy(!}onla KOV[GQ/U\'JJQEH eivat 1,§/1.8F(’w/w) (1 KodTO Koviag ava 2
GTayoveg | LyPoy), 1

TUmog emdavelas avapiEng: M armoppodnTik) emdaveia
QvapIENg 1 yuahvn mdaka

XopnynoTe ToV QnaroUPeVO apIBUd KOPTWY KOUTOMWV Koviag oe pia
Sﬂl(p((lj\;\ElO/ﬂ)\OKO QVAPIENG, XPNOWOTIOWWVTAG TO TIAPEXOHEVO SOCOUETPIKO
KOUTGAL

Kpatiote T $IGAN LypoL Katakdpudpa Kal MECTE TNV eAadpd yia va
XOPNYNOETE TO LYPO (2 oTayéveq avé KOUTAA Koviag). IMa 1o OpOoIbHOPdO
arnoTeAeoua, sgouu elTe OTL TO aKPOPUOIO eV, TIEPIEXEL QEPA KATA TN
XOPNAYNON, T1.X. QMOPPITTOVIAG TNV TPWTN 0TAyoVa 1 QVAKIVWVTAG EAadPa T
IaAN evw BplokeTal oe KATakoPLN BEN.

KA€ioTE TN GIOAN apEowq HETA TN XPron. . L
MpooBeate GAN TNV KoVia 0TO LYPO XPNOILOTIOIWVTAG HIA TAQCTIKY| OTTATOUAQ,
Avapi€te mpokelpévou va dnuoupynBel pia opoloyeving méaota (30
SEUTEPOAETTTA TO PEYIOTO).

Xpdvol epyaciag ka1 moAupepiopol

* * Xpdvog epyaoiag (amd Tnv évap&rkmq uvdu\Enqg otoug 23 °C/73 °F: 2 henta.
®  XPOvOG TIOAULEPICLIO (QTTG TO TEAOG TNG QvapIEng): 3 éwg 8 Aertd.
Znpeiwon: OL Bepuokpacies dwuatiov vw Twy 23°C/73°F Ba emraxivouy Tov
TIOAULEPICLIO Kl 6Q LIEIWOOUV TO XpOVO epyaciac. MMopeiTe va emeKTeiveTe To
xgovo £pYQ0IAG XPNOILOTIOVTAG UNKA TI0L €00V UXBEL 1 QvapiyviovTag Ta
UAIKA OE Hia kpua YuaAvn TTAGKA.

3.7 Zuyk6AAnon kai ¢ivipiopa

* TOMoBETHOTE TNV QVAUEUIVHEVN KOVIQ OUYKOANONG OTN oTEpAV.

¢ TomoBeTnoTE TNV QMOKATACTACH Kal OTABEQOTIONCTE TNV LMo Tiigon, yia
VA QMOPUYETE TUXOV HETOKIVITELG, £WG OTOU N KOVIQ CUYKOAANGONG QITOKTAGEL
EAAOTIKN LYY (TEQITOL 2 AETTTA).

. A(&alps’:o‘ra TNV MEPICOEIR TOU UAKOD OTAV N Kovia CUYKOANCNG QmoKTAoe
L EAQOTIKT UGN, X

* AlatnproTe oTaBepr| TNV ANOKATAoTAdH YIa eMTAEOV 4 AeTTTd. i

e BEAyETe ™y mepoX) YWpw ard Ta ﬂaplel‘j)ﬁ:(a TG anokataotaonG (eidka mv
OUNC ) QUACKQ) Kal Q¢ & OV UAKO GMNONG TIOU EXEL QTTOPENVEL

¢ Evnuepwote Tov acBevn) Twg Sev TIPETEL va edAppOCEL PopTio otV
QIOKATAOTACH TOL YA TV TIPWTN WA HETA Tr) GUYKOAANGN

5. YAA=H KAI AIAPKEIA ZQHZ

o ®duracceTe To Ceramir Crown & Bridge QuikMix oe Beppokpacia petagd
4°C/39°F ka1 25°C/77°F.

o DUNGOOETE PIE TO TTWHA TOL GOXEi0L KAAA KAEIOTO KAl LIaKpIAL artd LAY Lypacia.

* Mnv xpnoioroeite To Ceramir Crown & Bridge QuikMix peta v
NUEPOHNVIA ARENG TOU.

Epmopiké ofjpata

H ovopaocia Ceramir® eivat eumopiké onua g Doxa Dental AB

Huepopnvia TeAeutaiag avabewpnong: 2016-10-14

AKTIVOOKIEQO  ——==—"A0O0OUETPIKO KOUTAA

& Yypo @ Kovia . Emdaveia avaping

PYCCKUN

ANPEQOCTEPEXEHUE /191 MPO®ECCVIOHATIBHOMO CTIONIb30BAHVIS
B CTOMATOJIOM M NCKITFOHMTENTBHO B PEKOMEHAYEMbIX LIESTAX

1. ONNCAHME MNMPOAYKTA

Ceramir® Crown & Bridgenrlpe/J,CTaBnReT COBON  PEHTTEHKOHTPACTHbIIA,
6VIOKEPAMUHYECKII _ CTEKIOMOHOMEPHbI  LIGMEHT ~ A1 MOCTOSIHHOTO
NpOTE3NPOBaHKs. OCHOBHBIM KOMMOHEHTOM MOPOLIKOOBPA3HOro  CocTasa
SBINETCS QIOMUHAT Ka/lbLVsl, 8 OCHOBHBIM KOMMOHEHTOM XXMAKOCTM — BOJA.
LiemeHT camo3aTBepAeBaiomii, TO eCTb, OH 3aTBEpAeBaeT B pedysbTare
Xummdeckon peakuyn. Komnanust Ceramir Crown & Bridge QuikMix noctasnsiet
MOPOLLOK OTAESBHO BO %)J‘IaKOHe‘ a XKNAKOCTb B KanesibHuue.  MuHuMabHas
mMacca HeTTo nopoLuka 15 r, @ MUHUMaUTbHBIA 06beM xuakocTv 10 1 (9 mn).

AKCECCYAPbI:

JlonaTtka ans [031POBKM NOPOLLKA BXOAWT B KOMMIEKT C NOPOLUKOM
MnacTvHa ANg 3aMeLLIMBaHUA G HEMOTIOLLIAIOLLYIM MOKPLITUEM
MNacTVKoBbIN LWNaTesb AN15 CMEeLLMBaHIA LieMeHTa

2. NOKA3AHMA K NPUMEHEHUIO

LiemenT Ceramir Crown & Bridge npefHasHaqeH Ans HanoXeHWst NOCTOSIHHON

LIEMEHTHO NPOK/AZIKMN B CEAYIOLLYX CIlyyasx

*  KpenneHne MeTaIMHecknx Mnn aphopoBbix HacTern Ha METaIMHECKMe
KOPOHKM 1IN MOCTbI.

*  KperiieHue 30/10TbIX BKIALOK 1 HAKNa[OoK.

*  KpennieHne OTNTBIX 1 COOPHBIX LITUCDTOB.

* KpenneHue BbICOKOMPOYHBIX KEPAMUYECKMX KOPOHOK WM MOGTOB,
MPUrOAHBIX AN CTAHAAPTHOrO LEMEHTUPOBaHWS (HanpuMep, 13 anokcuaa
LVDKOHMSI, OKCUA a/IIOMVHISE W QVICUIVKATA SIATVS).

MpoTusBonokasaHua

e He HaHOCWTb HENOCPEeACTBEHHO Ha nynbny 3yba. B cnyyae
HEMOCPEACTBEHHON ONM30CTW K Nysibe ~NMPUMEHsTL  Hagiexalve
CTaHAAPTHbIE KIMHMYECKVIE NPOLIEAYPbI.

Mepbl NpeioCTOPOXKHOCTH

* Llement Ceramir Crown & Bridge coaep»uT nosmakpuiosyto KACIOTY,
KOTOPasi MOXKET OKa3biBaTb pasfpakaloLiee BO3AENCTBIME Ha r1a3a 1 KOXY.
VisberaTe monadaHis B rnasa. [y MonaaaHui Ha KOXY HEeMeasIeHHO
MPOMbITh GOMBLUMM  KOMMHECTBOM BOAbl. B cnydae nonadaHvia B rnasa
HEME[/IEHHO MPOMBITh /1838 B0/I6LLMM KOMHECTBOM BOAb! U OOPATUTLCS 3a
MEMLIHCKOI MOMOLLIbIO.

* He NpyMeHsTL 15 SeHeHV st NaLMEHTOB C aslneprviel Ha MoMakpuoByio
KUCNOTY. Y HEKOTOPbIX MaUVEHTOB B PEAKUX CAydasix MPOAYKT MOXET
BbI3BATL MMUMNEPHYBCTBITENLHOCTL 3Y60B. EC/M _HAGMIOAAIOTCH  Takie
peaKLy, NPEKPaTUTe V1CNosb30BaHIe NMPOAYKTa 11 OBPaTUTECH K Bpady.

3. MOLWATIOBbIE I/IHCTPVKLElMI/I
/\ BHUMAHME HE VICTIONTb3YVITE HUKAKIE CPEOCTBA ;
MPELBAPUTENLHON OBPABOTKIA, HAMPYMEP CUATAHbI, MTPAMEPLI
v 3VIBbI [PV VICTIOT30BAHVIN LIEMEHTA CERAMIR CROWN &
BRIDGE. VICTIONIbOBAHVIE JTFOEOTO 113 TAKVX BCTIOMOT ATE/ToHbIX
BELLIECTB MOYKET HAPYLLITb CBASYIOLLIVIO GMIOCOBHOCTE LIEMEHTA.

3.1 NoaroToBka 3y6a

* Yaanute BpeMeHHYIO KOHCTPYKLMIO 1 LIEMEHT.

*  [py HEOBXOAUMOCT OYMCTIATE 3y, UCTIONL3YS MEM3Y UM
NPOUIAKTHECKYIO NacTy (C unv 6e3 dtopa).

* [IpomoliTe BOAOW!

® AKKYpaTHO BbICYLUMTE, UCMOMb3Ysi CyxO BO3fyx 6e3 macna wiv BaTHbIi
TamnoH. He nepecyLumBaiite

*  I3onvpyiiTe MecTo 06paboTku BaTHBIMY TaMMOHaMU.

3.2 MoaroToBKa K pectaBpaunu

UCUNUKaTt IMTUA

POTPaBUTL (hTOPVICTOBOAOPOAHON KICIIOTOM B COOTBETCTBIM C MHCTPRYKUMSIMIA
warotosuTens. MpeasapuTensHas 06paboTka NOBEPXHOCTV BCMIOMOraTe NbHbIMM
BELLECTBAMM, HANPUMED, Are3V1BaMM W1 NPOMOTOPaMI aireann (npanvepami,
B TOM Y1C/IE KEPAMIHECKIMI), He TPEBYeTCs!

PectaBpauvsa u3 gpyroro matepuana.

ng 1Cnonb3osBaHun LieMerHta Ceramir Crown & Bridge npepsapwtenbHas
00paboTka MOBEPXHOCTV BCMOMOraTesibHbIMI  BELLECTBAMY, Hanpumep,
aareaviBamyi UM MPOMOTOpaMW  aaresnn (mpaiMepami, B TOM  Yuc/e
KepaMU4eckumu), He TpeoyeTcs. Mcnonb3oBaHve ioboro 3  Takux
BCTIOMOTaTE/IbHbIX BELLECTB MOXET HapylUTb CBsidb MeX/y LEMEHTOM U
3yBHbIM MPOTE3OM.

3.3 3awmra nynbnbl .
. HDM HEOBXOWIMOCTW 0BEeCreHeHNs 3aLLmTbl nNyNbnbl ICNONB3YUTE
CTaHOapTHbIe KNMHWYEeCKMe npoLueaypbl.

3.4 [losnpoBKa 1 cMeLIeHne NopoLUKa M XXUAKOCTH
CTaHOapTHOEe COOTHOLLIEHWE MopoLLKa-xuaKocTh - 1.8/1.0 (sec/sec) (1 mepHas
nionaTka MopoLLKa Ha 2 Karji XUOKOCTM). TUn nnacTiiHbl 4/151 CMELLMBAHIS:
[MAaCTVIHA WN CTEKNO C HEMOrMOLLIAIOLLVIM MOKPbITIEM

OTMEpPLTE HEOBXOAVIMOE KOJIMYECTBO NOPOLLIKA MEPHOM SIONATKOM,UCMONb3yst
npUaraemMylo MEpHyIo Jlonatky, Ha MnacTyHy/CTeKNo /1S 3ameluViBaHis
eMeHTa.
lepxuTe (hNakoH BepTUKaNbHO W cnerka Hagaswte, 4TOObl BbiTEKNa
JKMAKOCTb (2 Kanm Ha MepHylo fonartky nopoluka). [ns 6onee
HafIeXHbIX Pe3ysIbTaToB YGeanTeCh, UTO B HaKOHEYHVKE HET BO3fyXa BO
BPEMSs PACTIDOCTPAHEHIS, HaMpPUMEP, COPOCKTE NEPBYIO Karnlio v Crerka
BCTPSIXHUTE BYTbINOUKY BBEPX JHOM.
. Sagsom're hnaKoHb! cpady Nocse UCNONb30BaHUS.
* []obaBbTe MOPOLLIOK K XOKOCTY, VICTIO/b3yst NNaCTMAcCOBIiA LUMaTeslb.
* Pa3meluanTe A0 COCTOSIHIS FOMOrEHHOM NacTbl (Makcymym 30 CekyHa).

Bpema pa6oTbl 1 BpeMA OTBEPXXAEHUA

*  Pabouee Bpemsi (OT Havana cmeLumBaHus) npu 23°C/73°F: 2 MyHyTbI.

*  Bpems 0TBEpX/EHNS (OCNIE OKOHYaHVISt CMELLMBaHWS): OT 3 10 8 M HYT.
Mpumevanue: Temnepartypa Bbiwe 23°C/73°F ycKOpsieT OTBEPXAEHUE
matepuana 1 cokpalwlaetr spems paboTbl. PaBoyee Bpems MOXeT ObiTb
YBE/IMYEHO MPW  VICMONB30BAHAM  OX/TXK/AEHHBIX KOMMOHEHTOB WM Mpn
CMELIMBAHIN Ha OXNXKAEHHOV CTEKMSHHOMN MIaCTUHKE.

3.7 ®ukcauma n otgenka

*  3ario/H1TE KOPOHKY Pa3MeLLIaHHbIM LIEMEHTOM.

* YcTaHoBUTE MPOTE3 W 3acuKcupyiTe ero nop AasneHvem. He gsurante
npoTe3 A0 Tex Nop, noka KOHCUCTEHUMS LeMeHTa He CTaHEeT HanoMuHaTb

e3UHY @Ipméﬂ 2 MVHYTBI).

* Korga LEMeHT Mo KOHCUCTEHUMW CTan HanomuHaTb PesuHy, yaaniTe
W3BbITOK MaTepurasa.

* YQepxvBanTe NpoTe3 Ha MecTe B TeUeHe eLUe 4 MiH

* [lposepbTe 061aCTb BOKPYr Kpaes npotesa (ocoggHHo 3yGopecHeBble
GOPO3[IKM) 1 YAanUTe BCe OCTATK LEMEHTa.

* TlocoBETYMTE MaLyieHTy He Harpy)kaTb 3y6HOW MpoTe3 MepBbiit Yac nocne
YCTaHOBKM.

5. XPAHEHUE 1 CPOK rQOHOCTHU

* Xparwte Ceramir Crown & Bridge QuikMix npu Temnepatype ot 4°C/39°F
Y elua o P pamp

* XpaHute C MIOTHO 3ATSHYTLIMA KPbILKAMM, M3Geras MecT C BbiCOKOM
BJI&XKHOCTIO.

* He ucnoneayite Ceramir Crown & Bridge QuikMix nocne okoH4aHust cpoka
rofiHoCT

ToproBble MapKu
Ceramir® ssnsieTcs TOprosoi Mapkoit komnaHu Doxa Dental AB.

@ Mopotuok
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Doxa

Contact
If you have any questions, please contact:

“ Doxa Dental AB

Axel Johanssons gata 4-6
SE-754 50 Uppsala
SWEDEN

For US and Canada customers:
Doxa Dental Inc.
1(855)DOXA — USA (369-2872)

www.ceramirUS.com

Phone: +46 (0) 18 478 20 00
www.ceramir.se
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